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บทคัดย่อ 
 
  การศึกษาค่าความกดอากาศส ารองจาก AWS และบารอมิเตอร์ สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่
สอด ได้น าความรู้จากเอกสารวิชาการเรื่อง แนวทางการหาข้อมูลความกดอากาศจากแหล่งข้อมูล
ส ารองเพ่ือเป็นข้อมูลน าเข้าส าหรับการออกข่าวอากาศการบิน METAR/SPECI ของสนามบินใน
ภาคเหนือ มาท าการศึกษาต่อยอดเพ่ือเป็นแนวทางการหาข้อมูลความกดอากาศส ารองส าหรับการ
ออกข่าวอากาศการบินของกลุ่มงานอากาศการบินแม่สอด โดยใช้ข้อมูลจาก AWS และบารอมิเตอร์ ที่
ติดตั้งในสถานีอุตุนิยมวิทยาแม่สอด ท าการเก็บข้อมูลจ านวน 4 ครั้งต่อวัน (เวลา 07.00 น., 10.00 น., 
13.00 น. และ 16.00 น.) เริ่มตั้งแต่เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2565 น าข้อมูลที่ได้จาก AWS 
และบารอมิเตอร์ มาท าการค านวน QNH โดยใช้สูตรค านวนตามเอกสารวิชาการข้างต้น และน าผล 
QNH ที่ได้จากการค านวนจากทั้ง 2 แหล่งข้อมูลมาเปรียบเทียบกับค่า QNH ที่อ่านไดจ้ริงจาก AWOS 
มีค่า MSE (Mean Square Error) ดังนี้ AWS มีค่า MSE เท่ากับ 0.030 และบารอมิเตอร์ มีค่า MSE 
เท่ากับ 0.036 สรุปได้ว่าค่า QNH ที่ค านวนได้จากทั้ง 2 แหล่งข้อมูล มีค่าแตกต่างจากค่าความกด
อากาศ QNH  ที่อ่านจาก AWOS น้อย จึงสามารถน าค่าดังกล่าวมาเป็นข้อมูลความกดอากาศส ารอง
ส าหรับการออกข่าวอากาศการบินของกลุ่มงานอากาศการบินแม่สอดได้ ซึ่งการใช้ข้อมูลจาก AWS จะ
เป็นทางเลือกท่ีดีกว่า 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1  ทีม่ำและควำมส ำคัญ 
 ความกดอากาศมีความส าคัญมากต่อการท างานของเครื่องยนต์ของเครื่องบิน ความกดอากาศ
สูงจะท าให้เครื่องยนต์ของเครื่องบินมีก าลังเพ่ิมขึ้นท าให้บินได้ดีขึ้น  สามารถบินไต่ระดับได้อย่าง
รวดเร็ว ในทางกลับกันความกดอากาศต่ าจะท าให้เครื่องยนต์มีก าลังลดลง ถ้าความกดของอากาศต่ า
มากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้จะต้องลดน้ าหนักบรรทุกลงตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เพ่ือความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพในการบิน 
 นอกจากนี้เครื่องบินยังใช้ความกดของอากาศในการวัดความสูงของเครื่องบินอีกด้วย โดยใช้
หลักความสัมพันธ์ของความกดอากาศกับความสูง สร้างเครื่องมือวัดความสูงของเครื่องบินขึ้นมา
เรียกว่า Altimeter โดยใช้หลักที่เรียกว่า ความกดของอากาศจะลดลงเมื่อความสูงเพ่ิมขึ้น       
 ค่าความกดของอากาศจึงมีความส าคัญมากในการปฏิบัติการด้านการบิน การตรวจวัดค่าความ
กดของอากาศทุกขั้นตอนในทางอุตุนิยมวิทยาต่างๆ จะผิดพลาดไม่ได้เพราะถ้าความกดอากาศ
ผิดพลาดย่อมหมายถึงความสูงของเครื่องบินผิดพลาดด้วย ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งในการบิน 
เครื่องมือ AWOS ที่ใช้ในสนามบินไม่สามารถใช้งานได้ เช่น เสีย ปิดใช้งานอันเนื่องสาเหตุต่างๆ 
กระแสไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน มีการก่อสร้าง เป็นต้น ท าให้ไม่มีข้อมูลความกดอากาศบริเวณสนามบิน 
และการใช้เครื่องมือส ารอง เช่น บารอมิเตอร์ของสถานีอุตุนิยมวิทยามาค านวณแบบ Synop ท าให้มี
ค่ าแตกต่างจาก AWOS เนื่ องจาก AWOS ใช้การค านวณลักษณะของสภาพอากาศแบบ 
International Standard Atmosphere (ISA) จะต้องไม่มีฝุ่น ความชื้น ไอน้ า เป็นสภาพอากาศแบบ
นิ่งๆ บนพ้ืนผิวโลกไม่มีลม ไม่มีความปั่นป่วนใดๆ ลักษณะของอากาศที่ระดับน้ าทะเลปานกลางใน ISA 
 ดังนั้นในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น กลุ่มงานอากาศการบินแม่สอดจึงได้น าความรู้จากเอกสาร
วิชาการเรื่อง แนวทางการหาข้อมูลความกดอากาศจากแหล่งข้อมูลส ารองเพ่ือเป็นข้อมูลน าเข้าส าหรับ
การออกข่าวอากาศการบิน METAR/SPECI ของสนามบินในภาคเหนือ มาท าการศึกษาต่อยอดเพ่ือ
เป็นแนวทางการหาข้อมูลความกดอากาศส ารองส าหรับการออกข่าวอากาศการบินของกลุ่มงาน
อากาศการบินแม่สอด โดยใช้ข้อมูลจาก AWS และบารอมิเตอร์ที่ติดตั้งในสถานีอุตุนิยมวิทยาแม่สอด
เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้  
 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 1) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความกดอากาศที่อ่านได้จากเครื่อง AWOS (QNH) กับค่า
ความกดอากาศ (QNH) ที่ได้จากการค านวนจากแหล่งข้อมูล AWS และ บารอมิเตอร์ 
 2) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลความกดอากาศส ารองในการผลิตข่าวอากาศการบินของกลุ่มงานอากาศ
การบินแม่สอด 
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1.3  ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 ข้อมูลความกดอากาศสนามบินแม่สอด โดยใช้ข้อมูลจาก AWS และบารอมิเตอร์ ที่มีอยู่ที่สถานี
อุตุนิยมวิทยาแม่สอด ท าการเก็บข้อมูลจ านวน 4 ครั้งต่อวัน คือ เวลา 07.00 น., 10.00 น., 13.00 น. 
และ 16.00 น. ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2565 
 
1.4  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1) สามารถน าค่าความกดอากาศจากแหล่งส ารองไปใช้ในการผลิตข่าวอากาศการบินของกลุ่ม
งานอากาศการบินแม่สอดได้ 
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บทท่ี 2 
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1  ควำมกดอำกำศ 
 ถ้าโลกไม่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์และหากโลกไม่หมุนรอบดวงอาทิตย์ บรรยากาศของ
โลกก็คงมีชั้นบรรยากาศที่คงที่ ประกอบด้วยชั้นหลักๆ ที่ 850 mb, 700 mb, 500 mb และ 300 
mb ดังที่เราใช้ตามรูปแบบการพยากรณ์อากาศแต่ความเป็นจริงโลกได้รับความร้อนและมี  การ
หมุนรอบดวงอาทิตย์จึงท าให้เกิดบริเวณที่มีความกดอากาศสูงและความกดอากาศต่ ารอบๆ โลก 
 

 
ภำพที่ 1 แสดงภาพความแตกต่างของบรรยากาศโลกถ้าโลกไม่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์และ 

หากโลกไม่หมุนรอบดวงอาทิตย์ดังภาพบน และโลกที่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์และมีการ
หมุนรอบดวงอาทิตย์ดังภาพล่าง 

ที่มา : The Front 
 

 ค่าของความกดอากาศตามที่ต่างๆ ขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศด้วยเนื่องจากพ้ืนผิวโลกมี  
ความสูงต่ าไม่เท่ากันในการอ่านค่าความกดอากาศจากบารอมิเตอร์จ าเป็นจะต้องหักแก้ลงสู่  
ระดับน้ าทะเลปานกลางก่อนถึงจะใช้เปรียบเทียบกันได้ตามที่พบเห็นในแผนที่อากาศ ส่วนสภาพ 
อากาศในอุดมคตินั้นจะถูกน าไปใช้ในการปรับเทียบความสูงของ Barometric Altimeter หรือ 
เรียกว่าสภาพอากาศแบบ International Standard Atmosphere (ISA) 
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2.2  Barometric Altimeter 
 Barometric Altimeter เป็นเครื่องมือบอกความสูงแบบ pressure altitude indicator โดย
ใช้หลักการวัดความดันอากาศที่ลดลง เมื่อระยะสูงเพ่ิมข้ึน แล้วแปลงค่าความดันบรรยากาศท่ีวัดได้นั้น 
เป็นตัวเลขระยะสูงให้นักบินทราบ แต่เนื่องจากอากาศนั้นเป็นแก๊ส อากาศจึงขยายตัวเมื่อ มี อุณหภูมิ
สูงขึ้น และหดตัวเมื่อมีอุณหภูมิลดลง หากเราพิจารณามวลอากาศแท่งหนึ่งที่มีความกดดันที่  พ้ืนผิว
คงที่ค่าหนึ่ง แต่เมื่อมีอุณหภูมิต่างกัน ระดับความสูงจากพ้ืนผิวอ้างอิงดังกล่าว ที่ความกดดันของ 
อากาศลดลงไปขนาดหนึ่ง แล้ว Barometric Altimeter อ่านความสูงได้ค่าเดียวกัน จึงสูงจากพ้ืนผิว 
ไม่เท่ากัน เพราะการขยายตัว และหดตัวของอากาศที่กล่าวข้างต้นดังภาพที่ 2  
 

 
ภำพที่ 2 แสดงความผิดพลาดเนื่องจากอุณหภูมิที่ร้อนหรือเย็นกว่า ISA ของ Barometric Altimeter  

ที่มา : การแก้ไขความผิดพลาดจากอุณหภูมิของ Barometric Altimeter 
 
 ตามมาตรฐาน Barometric Altimeter จะถูก calibrate ให้อ่านค่าความสูงถูกเมื่ออุณหภูมิ 
เป็นค่าตามมาตรฐาน ISA (International Standard Atmosphere) ซึ่ง ISA ถูกก าหนดไว้ว่า ความ 
กดอากาศที่ระดับน้ าทะเล เท่ากับ 1013.25 hPa อุณหภูมิที่ระดับน้ าทะเลเท่ากับ 15 องศาเซลเซียส 
โดยมีอัตราการลดลงของอุณหภูมิเท่ากับ -1.98 องศาเซลเซียสต่อความสูง 1,000 ฟุต ไปจนถึงระดับ 
บรรยากาศชั้น Tropopause มาตรฐานที่สูง 11 กิโลเมตร หรือ 36,090 ฟุต  
 ดังนั้น Barometric Altimeter จะอ่านค่าความสูงได้ถูกต้อง เฉพาะที่  ISA เท่านั้น ตาม 
ภาพประกอบ จะเห็นว่า Barometric Altimeter อ่านได้ 10,000 ฟุตทั้ง 3 กรณี แต่ใกล้เคียงความ 
จริงเฉพาะแท่งสีเทาซึ่งอุณหภูมิที่ระดับน้ าทะเลเท่ากับ 15 องศา แต่เมื่ออากาศร้อนดังในแท่งสีส้ม 
ความสูงจริงจะมากกว่าค่าที่ Barometric Altimeter แสดง แต่เมื่ออุณหภูมิต่ ากว่า ISA ความสูงที่ 
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Barometric Altimeter อ่านจะมากกว่าความสูงจริง ซึ่งเป็นอันตราย เพราะนักบินจะถูกเครื่องวัด 
ความสูงหลอกว่าตนบินอยู่สูงกว่าความสูงจริงที่ตนบินอยู่จริง ค่าความผิดพลาดของ Barometric 
Altimeter เมื่ออุณหภูมิผิดจาก ISA อยู่ที่ประมาณเกือบๆ 4% ต่อ 10 องศาที่ต่างจาก ISA ไม่ว่า ร้อน
กว่า ISA หรือเย็นกว่า ISA ก็จะอ่านผิดหมด ในกรณีอากาศร้อนกว่า ISA เราบินอยู่สูงกว่าที่เราอ่าน
จากเครื่องวัดอยู่แล้วจึงปล่อยให้ความผิดไปทางสูงเกินนั้นเป็น ส่วนเกินไป แต่เวลาอากาศเย็นกว่า ISA 
เราจึงต้องปรับแก้ค่าความสูงต่ าสุดเพื่อความปลอดภัย 
 ความกดอากาศที่ใช้กับ altimeter ต้องวัดให้มีความละเอียดระดับ 1 ใน 10 ของหน่วย 
hectopascals (0.1 hPa) มีอยู่ 2 ค่าอยู่ในรหัส Q ดังนี้  
  1) QFE (field elevation pressure) เป็นค่าความกดอากาศโดยอ้างอิง ณ ความสูงของ
สนามบินที่จุด Aerodrome reference point (ARP) Airport  
  2) QNH (atmospheric pressure at nautical height) เป็นค่าความกดอากาศที่ ใช้ตั้ง
ค่า altimeter เพ่ือสามารถบอกความสูงของสนามบินโดยอ้างอิงค่าความกดอากาศในมาตรฐานของ 
ICAO ซึ่งอยู่ภายใต้มาตรฐานของ ISA ค่า QNH สามารถค านวณได้จากค่า QFE โดยอ้างอิงค่าความ
กดอากาศในมาตรฐานของ ICAO ซึ่งอยู่ภายใต้มาตรฐานของ ISA ซึ่งค่า QNH จะมีความแตกต่างจาก
ค่าความกดอากาศที่ระดับน้ าทะเลปานกลางในบรรยากาศจริงที่วัดได้ ส าหรับสนามบิน/สถานีที่มี
ความสูงต่ ากว่า 3,000-4,000 ม. สามารถค านวณได้จากสูตร (อ้างอิงจาก WMO-No. 188 TP.94 
Introduction to Table 3.10)  
 

QNH = A + B x QFE 
 
หาค่า A และ B โดยเปิดตาราง 3.10 จาก WMO-No.188. TP.94  
และเมื่อน าวิธีการเปิดตารางมาเขียนเป็นโปรแกรมจะได้ดังภาพที่ 3 
 

 
ภำพที่ 3 แสดงหน้าโปรแกรม Convert QFE to QNH 

ที่มา : Convert QFE to QNH 
 
 



6 

 

บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินงำนวิจัย  

 
3.1  กำรหำค่ำ QNH จำกแหล่งข้อมูลส ำรอง QFE ของ AWS และบำรอมิเตอร ์
ขั้นตอนที่ 1: เปิดเว็บไซตโ์ปรแกรมค านวณ https://aero-met.000webhostapp.com/qnh.html  
ขั้นตอนที่ 2: กรอกข้อมูลยกตัวอย่าง วันที่ 9 เดือนกันยายน 2565 เวลา 07.00 น. 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปมดีังนี้  
  [1] ค่ำละติจูด ที่ reference level = 16 41 59.10 N  
     ที่สถานีอุตุนิยมวิทยา  = 16 42 09.90 N 
       ที่ AWS = 16 42 07.20 N 
  [2] ควำมสูง ที่ reference level = 210 m 
     ทีส่ถานีอุตุนิยมวิทยา  = 213 m 
       ที่ AWS = 230 m 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลความกดอากาศจากแหล่งข้อมูลส ารอง QFE 
  [3] QFE บำรอมิเตอร์  ที่สถานีอุตุนิยมวิทยา  = 985.8  
  [4] QFE AWS     ที ่AWS   = 984.0  
ขั้นตอนที่ 3: ท าการบันทึกข้อมูล QHN ที่ค านวณได้จากแหล่งข้อมูลส ารอง AWS และจาก
บารอมิเตอร์เทียบกับ QNH ที่อ่านได้จริงจาก AWOS 
  [5] QNHAWS  ที่ค านวนได้จากข้อมูล AWS  = 1011.2  
  [6] QNHSYNOP  ที่ค านวนได้จากจากบารอมิเตอร์ = 1011.0 
  [7] QNHAWOS  ที่อ่านได้จริงจาก AWOS  = 1011.0 
 

 

 
ภำพที่ 4 แสดงการใช้งานโปรแกรมค านวณ QHN จากแหล่งข้อมูลส ารอง AWS ดังภาพบน 

และการใช้งานโปรแกรมค านวณ QHN จากบารอมิเตอร์ ดังภาพล่าง 
ที่มา : QNH from AWS and Barometer 
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3.2  ตรวจสอบควำมน่ำเช่ือถือของข้อมูลด้วย MSE หรือ Mean Square Error 
 ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยหาค่า MSE หรือ Mean Square Error (ค่าเฉลี่ยของ 
Square Error) ตามสูตร 
 
 
  
  โดยค่า  Error       =  Actual – Predicted  
  ก าหนดให้  Actual   =  ค่า QNHAWOS 

    Predicted =  ค่า QNHAWS   หรือ  QNHSYNOP 
 
 วิธีการค านวณ มีดังต่อไปนี้ 
   1) หาค่าของ Error โดยใช้ค่า QNHAWOS เป็นตัวเปรียบเทียบกับค่า QNHAWS หรือ 
QNHSYNOP จะได้ค่าท่ีเป็นไปได้สามรูปแบบ คือ ค่าเป็นบวก  ค่าเป็นลบ หรือค่าเป็นศูนย์ 
  2) น าค่าของ Error มายกก าลังสอง 
  3) ใช้สูตร MSE โดยยิ่งต่ าก็ยิ่งด ี
 

 
ภำพที่ 5 แสดงตัวอย่างการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลเดือนพฤศจิกายน 2565 ด้วย MSE 

ที่มา : MSE (Mean Square Error) 
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บทท่ี 4 
ผลกำรด ำเนินงำนวิจัย 

 
4.1  ตำรำงแสดงผลกำรด ำเนินงำน 
ตำรำงท่ี 1 ผลเปรียบเทียบค่า QNH ที่ค านวณได้ จาก SYNOP เทียบกับ AWOS 

SYNOP กค-65 สค-65 กย-65 ตค-65 พย-65 ธค-65 รวม 

∑ (QNHAWOS - QNHSYNOP)2 9.47 3.63 1.76 2.40 3.91 4.99 26.25 

จ านวนข้อมูลทั้งหมด 124 124 120 124 120 124 736 

MSE 0.076 0.029 0.015 0.020 0.033 0.040 0.036 

 
ตำรำงท่ี 2 ผลเปรียบเทียบค่า QNH ที่ค านวณได้ จาก AWS เทียบกับ AWOS 

AWS กค-65 สค-65 กย-65 ตค-65 พย-65 ธค-65 รวม 

∑ (QNHAWOS - QNHAWS)2 3.92 3.82 2.00 3.43 2.81 6.36 22.44 

จ านวนข้อมูลทั้งหมด 124 124 120 124 120 124 736 

MSE 0.032 0.031 0.017 0.028 0.023 0.051 0.030 

 

 
ภำพที่ 6 กราฟแสดงค่าเปรียบเทียบระหว่างค่า MSE ของ QNHSYNOP และ QNHAWS ในแต่ละเดือน 
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4.2  ตำรำงแสดงผลกำรตรวจสอบควำมน่ำเช่ือถือ 
 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากการหาค่าความผิดพลาด (Error) ของค่า QNH ที่
ค านวณได้ จาก AWS และจากบารอมิเตอร์ ในสถานีอุตุนิยมวิทยาแม่สอด เทียบกับค่า QNH ที่อ่านได้
จริงจาก AWOS แล้วน าไปหาค่า Mean Square Error (MSE) ดังตารางที่ 3 
 
ตำรำงท่ี 3 ค่า Mean Square Error (MSE) 

 Mean Square Error (MSE) 
AWS 0.030 

SYNOP 0.036 
หมายเหตุ: ค่า Mean Square Error ในการใช้งานจริงของ QNH ต้องไม่เกิน 1.0 

 

 
ภำพที่ 7 กราฟแสดงค่าเปรียบเทียบระหว่างค่า MSE ของ QNHSYNOP และ QNHAWS ในภาพรวม 
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บทท่ี 5 
สรุปและอภิปรำยผล 

 
5.1  สรุปผล 
 ผลการเปรียบเทียบค่า QNHAWOS (ที่อ่านได้จริง) กับ QNHAWS และ QNHSYNOP (ที่ได้จากการ
ค านวณ) มีค่า MSE (Mean Square Error) ดังนี้ AWS มีค่า MSE เท่ากับ 0.030 และบารอมิเตอร์ มี
ค่า MSE เท่ากับ 0.036 สรุปได้ว่าค่า QNH ที่ค านวนได้จากทั้ง 2 แหล่งข้อมูล มีค่าแตกต่างจากค่า
ความกดอากาศ QNH  ที่อ่านจาก AWOS น้อย จึงสามารถน าค่าดังกล่าวมาเป็นข้อมูลความกดอากาศ
ส ารองส าหรับการออกข่าวอากาศการบินของกลุ่มงานอากาศการบินแม่สอดได้ ซึ่งการใช้ข้อมูลจาก
AWS จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า 
 
5.2  วิจำรณ์และอภิปรำยผล 
 1) ความผิดพลาดของข้อมูลที่ได้จากการค านวณอาจเกิดจากการที่ sensor ของ input (AWS) 
ไม่ได้รับการสอบเทียบ  
 2) ฐานข้อมูล AWS ไม่ครบถ้วนในบางเวลา ทั้งนี้อาจเกิดจากปรับเปลี่ยนเป็นระบบใหม่  
 3) การเลือกค่า input ของข้อมูลย้อนหลังทั้งจาก AWS และ AWOS ได้จากการเลือกค่าที่นาที 
00 ซึ่งเป็นการประมาณค่ากลางของข้อมูลที่ใกล้เคียงกันที่สุดทั้ง 3 แหล่งข้อมูล 
 4) การเลือกค่า input ของข้อมูลย้อนหลังจาก Synop ไม่สามารถเลือกค่าที่นาที 00 ได้ เพราะ
ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติงานผิวพ้ืน ซึ่งบางครั้งมีความคลาดเคลื่อนสูง เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานส่งข่าวล่า เกิน
นาทีที่ 20 
 5) ในการบันทึกค่าความกดอากาศในระบบ Metnet ข่าว Synop ที่รายงานจริงอาจมีความ
ผิดพลาดที่เกิดจาก Human error  
 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ ใช้ได้เฉพาะที่สนามบินแม่สอดเท่านั้น 
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ภำคผนวก 1 
การวิเคราะห์ข้อมูล MSE ของ QNHAWS และ QNHSYNOP เทียบกับ QNHAWOS 

 
ตำรำงท่ี 4 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2565 ด้วย MSE 

ข้อมูลเดือนกรกฎำคม 2565 

วันที่ 
Local 
Time 

Synop AWS AWOS 
ERROR ERROR^2 

Pressure Pressure Pressure 

QFE 

QNHSYNOP 

QFE 

QNHAWS 

QFE 

QNHAWOS AWOS AWOS 

(H:213m) 
(16.42.09) 

(H:230m) 
(16.42.07) 

(H:210m) 
(16.41.59) 

SYNOP AWS SYNOP AWS 

1 

7.00 980.7 1005.8 979.1 1006.2 981.1 1006.0 0.2 -0.2 0.04 0.04 
10.00 981.3 1006.4 979.3 1006.4 981.5 1006.4 0.0 0.0 0.00 0.00 
13.00 980.3 1005.4 978.5 1005.6 980.7 1005.5 0.1 -0.1 0.01 0.01 
16.00 978.7 1003.8 976.6 1003.6 978.9 1003.7 -0.1 0.1 0.01 0.01 

2 

7.00 979.6 1004.7 977.7 1004.8 979.9 1004.7 0.0 -0.1 0.00 0.01 
10.00 980.2 1005.3 978.4 1005.5 980.6 1005.4 0.1 -0.1 0.01 0.01 
13.00 979.8 1004.9 977.8 1004.9 980.0 1004.8 -0.1 -0.1 0.01 0.01 
16.00 977.7 1002.8 975.6 1002.6 977.8 1002.6 -0.2 0.0 0.04 0.00 

3 

7.00 981.0 1006.1 979.3 1006.4 981.3 1006.1 0.0 -0.3 0.00 0.09 
10.00 981.7 1006.8 979.7 1006.8 981.9 1006.7 -0.1 -0.1 0.01 0.01 
13.00 981.1 1006.2 979.1 1006.2 981.4 1006.3 0.1 0.1 0.01 0.01 
16.00 978.8 1003.9 976.8 1003.9 979.0 1003.8 -0.1 -0.1 0.01 0.01 

4 

7.00 979.4 1004.5 978.8 1005.9 981.2 1005.8 1.3 -0.1 1.69 0.01 
10.00 981.7 1006.8 979.6 1006.7 981.9 1006.8 0.0 0.1 0.00 0.01 
13.00 980.1 1005.2 978.2 1005.3 980.5 1005.3 0.1 0.0 0.01 0.00 
16.00 977.6 1002.7 975.5 1002.5 978.0 1002.7 0.0 0.2 0.00 0.04 

5 

7.00 980.9 1006.0 979.0 1006.1 981.1 1006.0 0.0 -0.1 0.00 0.01 
10.00 982.0 1007.1 980.0 1007.1 982.3 1007.1 0.0 0.0 0.00 0.00 
13.00 981.6 1006.7 979.7 1006.8 981.5 1006.6 -0.1 -0.2 0.01 0.04 
16.00 979.6 1004.7 977.5 1004.6 979.8 1004.6 -0.1 0.0 0.01 0.00 

6 

7.00 983.2 1008.4 981.5 1008.7 983.6 1008.5 0.1 -0.2 0.01 0.04 
10.00 983.6 1008.8 981.8 1009.0 984.0 1008.9 0.1 -0.1 0.01 0.01 
13.00 982.9 1008.1 981.0 1008.1 983.3 1008.2 0.1 0.1 0.01 0.01 
16.00 981.0 1006.1 979.0 1006.1 981.3 1006.2 0.1 0.1 0.01 0.01 

7 

7.00 983.9 1009.1 982.0 1009.2 983.9 1008.7 -0.4 -0.5 0.16 0.25 
10.00 984.7 1009.9 982.9 1010.1 985.1 1010.0 0.1 -0.1 0.01 0.01 
13.00 983.0 1008.2 981.3 1008.5 983.5 1008.4 0.2 -0.1 0.04 0.01 
16.00 980.9 1006.1 979.0 1006.1 981.2 1006.0 -0.1 -0.1 0.00 0.01 

8 7.00 982.3 1007.5 980.4 1007.5 982.5 1007.4 -0.1 -0.1 0.01 0.01 



13 

 

10.00 983.4 1008.6 981.6 1008.8 983.8 1008.7 0.1 -0.1 0.01 0.01 
13.00 982.1 1007.2 980.4 1007.4 982.7 1007.5 0.3 0.1 0.09 0.01 
16.00 980.1 1005.2 978.3 1005.4 980.4 1005.3 0.1 -0.1 0.01 0.01 

9 

7.00 981.5 1006.6 979.8 1006.9 981.8 1006.7 0.1 -0.2 0.01 0.04 
10.00 982.0 1007.1 980.2 1007.3 982.3 1007.2 0.1 -0.1 0.01 0.01 
13.00 980.5 1005.6 978.6 1005.6 980.7 1005.6 0.0 0.0 0.00 0.00 
16.00 979.0 1004.1 977.1 1004.2 979.2 1004.0 -0.1 -0.2 0.01 0.04 

10 

7.00 981.5 1006.6 979.7 1006.8 981.8 1006.6 0.0 -0.2 0.00 0.04 
10.00 983.0 1008.2 981.2 1008.3 983.3 1008.2 0.0 -0.1 0.00 0.01 
13.00 982.2 1007.4 980.5 1007.6 982.6 1007.5 0.1 -0.1 0.01 0.01 
16.00 980.6 1005.7 978.8 1005.9 980.8 1005.6 -0.1 -0.3 0.01 0.09 

11 

7.00 982.4 1007.6 980.5 1007.6 982.7 1007.6 0.0 0.0 0.00 0.00 
10.00 983.7 1008.9 981.9 1009.1 984.0 1008.9 0.0 -0.2 0.00 0.04 
13.00 983.1 1008.3 981.1 1008.3 983.3 1008.1 -0.2 -0.2 0.04 0.04 
16.00 981.0 1006.1 979.2 1006.3 981.4 1006.2 0.1 -0.1 0.01 0.01 

12 

7.00 982.1 1007.2 980.2 1007.3 982.3 1007.2 0.0 -0.1 0.00 0.01 
10.00 983.6 1008.8 981.7 1008.9 983.8 1008.7 -0.1 -0.2 0.01 0.04 
13.00 982.2 1007.4 980.4 1007.5 982.6 1007.5 0.1 0.0 0.01 0.00 
16.00 980.6 1005.7 977.2 1004.3 979.5 1004.3 -1.4 0.0 1.96 0.00 

13 

7.00 980.9 1006.0 979.1 1006.2 981.2 1006.1 0.1 -0.1 0.01 0.01 
10.00 982.4 1007.6 980.5 1007.6 982.6 1007.5 -0.1 -0.1 0.01 0.01 
13.00 980.7 1005.8 979.0 1006.1 981.1 1006.0 0.2 -0.1 0.04 0.01 
16.00 978.9 1004.0 976.9 1004.0 979.1 1003.9 -0.1 -0.1 0.01 0.01 

14 

7.00 979.9 1005.0 978.1 1005.2 980.1 1004.9 -0.1 -0.3 0.01 0.09 
10.00 980.9 1006.0 979.2 1006.3 981.3 1006.1 0.1 -0.2 0.01 0.04 
13.00 979.8 1004.9 977.9 1004.9 980.1 1004.9 0.0 0.0 0.00 0.00 
16.00 978.2 1003.3 976.0 1003.0 978.4 1003.2 -0.1 0.2 0.01 0.04 

15 

7.00 981.3 1006.4 979.5 1006.6 981.6 1006.4 0.0 -0.2 0.00 0.04 
10.00 982.5 1007.7 980.5 1007.6 982.9 1007.7 0.0 0.1 0.00 0.01 
13.00 981.3 1006.4 979.4 1006.5 981.7 1006.6 0.2 0.1 0.04 0.01 
16.00 981.3 1006.4 978.1 1005.2 980.3 1005.1 -1.3 -0.1 1.69 0.01 

16 

7.00 982.2 1007.4 979.8 1006.9 982.0 1006.8 -0.6 -0.1 0.36 0.01 
10.00 982.7 1007.9 980.9 1008.0 983.1 1008.0 0.1 0.0 0.01 0.00 
13.00 982.2 1007.4 980.2 1007.3 982.3 1007.2 -0.2 -0.1 0.04 0.01 
16.00 980.6 1005.7 978.8 1005.9 981.0 1005.8 0.1 -0.1 0.01 0.01 

17 

7.00 984.1 1009.3 982.5 1009.7 984.6 1009.5 0.2 -0.2 0.04 0.04 
10.00 985.1 1010.3 983.3 1010.5 985.3 1010.2 -0.1 -0.3 0.01 0.09 
13.00 984.3 1009.5 982.5 1009.7 984.7 1009.6 0.1 -0.1 0.01 0.01 
16.00 982.3 1007.5 980.4 1007.5 982.5 1007.3 -0.2 -0.2 0.04 0.04 

18 7.00 984.1 1009.3 982.3 1009.5 984.4 1009.3 0.0 -0.2 0.00 0.04 
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10.00 984.5 1009.7 981.8 1009.0 984.9 1009.8 0.1 0.8 0.01 0.64 
13.00 983.4 1008.6 981.4 1008.6 983.6 1008.5 -0.1 -0.1 0.01 0.01 
16.00 981.1 1006.2 979.2 1006.3 981.4 1006.2 0.0 -0.1 0.00 0.01 

19 

7.00 983.3 1008.5 981.6 1008.8 983.6 1008.5 0.0 -0.3 0.00 0.09 
10.00 983.6 1008.8 981.8 1009.0 984.0 1008.8 0.0 -0.2 0.00 0.04 
13.00 982.0 1007.1 979.9 1007.0 982.2 1007.0 -0.1 0.0 0.01 0.00 
16.00 979.4 1004.5 977.4 1004.5 979.7 1004.5 0.0 0.0 0.00 0.00 

20 

7.00 982.5 1007.7 980.8 1007.9 982.9 1007.8 0.1 -0.1 0.01 0.01 
10.00 983.2 1008.4 981.3 1008.5 983.4 1008.3 -0.1 -0.2 0.01 0.04 
13.00 982.0 1007.1 980.0 1007.1 982.3 1007.1 0.0 0.0 0.00 0.00 
16.00 979.5 1004.6 977.4 1004.5 979.7 1004.5 -0.1 0.0 0.01 0.00 

21 

7.00 981.8 1006.9 979.8 1006.9 981.9 1006.7 -0.2 -0.2 0.04 0.04 
10.00 982.6 1007.8 980.9 1008.0 983.0 1007.9 0.1 -0.1 0.01 0.01 
13.00 981.5 1006.6 979.7 1007.0 981.8 1006.7 0.1 -0.3 0.01 0.09 
16.00 980.0 1005.1 977.9 1005.0 980.1 1004.9 -0.2 -0.1 0.04 0.01 

22 

7.00 984.1 1009.3 982.2 1009.4 984.4 1009.3 0.0 -0.1 0.00 0.01 
10.00 985.2 1010.4 983.4 1010.6 985.6 1010.6 0.2 0.0 0.04 0.00 
13.00 984.0 1009.2 982.2 1009.4 984.4 1009.3 0.1 -0.1 0.01 0.01 
16.00 982.7 1007.9 980.9 1008.0 983.0 1007.9 0.0 -0.1 0.00 0.01 

23 

7.00 985.2 1010.4 983.4 1010.6 985.4 1010.3 -0.1 -0.3 0.01 0.09 
10.00 985.9 1011.1 984.2 1011.4 986.5 1011.4 0.3 0.0 0.09 0.00 
13.00 984.2 1009.4 982.2 1009.4 984.5 1009.4 0.0 0.0 0.00 0.00 
16.00 982.4 1007.6 980.5 1007.6 982.7 1007.6 0.0 0.0 0.00 0.00 

24 

7.00 984.5 1009.7 982.6 1009.8 984.6 1009.5 -0.2 -0.3 0.04 0.09 
10.00 985.1 1010.3 983.2 1010.4 985.4 1010.3 0.0 -0.1 0.00 0.01 
13.00 983.7 1008.9 981.8 1009.0 984.0 1008.9 0.0 -0.1 0.00 0.01 
16.00 981.4 1006.5 979.4 1006.5 981.6 1006.4 -0.1 -0.1 0.01 0.01 

25 

7.00 984.7 1009.9 982.7 1009.9 985.0 1010.0 0.1 0.1 0.01 0.01 
10.00 985.6 1010.8 983.8 1011.0 986.0 1010.9 0.1 -0.1 0.01 0.01 
13.00 983.3 1008.5 981.5 1008.7 983.8 1008.6 0.1 -0.1 0.01 0.01 
16.00 981.2 1006.3 979.2 1006.3 981.5 1006.3 0.0 0.0 0.00 0.00 

26 

7.00 985.8 1011.0 984.0 1011.2 986.1 1011.0 0.0 -0.2 0.00 0.04 
10.00 986.4 1011.6 984.6 1011.8 986.8 1011.8 0.2 0.0 0.04 0.00 
13.00 984.3 1009.5 982.2 1009.4 984.6 1009.5 0.0 0.1 0.00 0.01 
16.00 981.1 1006.2 979.2 1006.3 981.6 1006.4 0.2 0.1 0.04 0.01 

27 

7.00 984.3 1009.5 982.2 1009.4 984.3 1009.2 -0.3 -0.2 0.09 0.04 
10.00 985.4 1010.6 983.5 1010.7 985.6 1010.6 0.0 -0.1 0.00 0.01 
13.00 983.1 1008.3 981.3 1008.5 983.6 1008.5 0.2 0.0 0.04 0.00 
16.00 980.8 1005.9 979.0 1006.1 981.0 1005.9 0.0 -0.2 0.00 0.04 

28 7.00 982.9 1008.1 982.3 1009.5 984.3 1009.2 1.1 -0.3 1.21 0.09 
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10.00 985.7 1010.9 983.7 1010.9 985.9 1010.8 -0.1 -0.1 0.01 0.01 
13.00 983.4 1008.6 981.5 1008.7 983.7 1008.6 0.0 -0.1 0.00 0.01 
16.00 979.9 1005.0 978.0 1005.1 980.1 1005.0 0.0 -0.1 0.00 0.01 

29 

7.00 983.7 1008.9 982.1 1009.3 984.1 1009.0 0.1 -0.3 0.01 0.09 
10.00 984.8 1010.0 983.0 1010.2 985.2 1010.1 0.1 -0.1 0.01 0.01 
13.00 983.3 1008.5 981.3 1008.5 983.6 1008.5 0.0 0.0 0.00 0.00 
16.00 980.3 1005.4 978.3 1005.4 980.6 1005.4 0.0 0.0 0.00 0.00 

30 

7.00 983.2 1008.4 981.4 1008.6 983.4 1008.3 -0.1 -0.3 0.01 0.09 
10.00 983.9 1009.1 981.9 1009.1 984.2 1009.1 0.0 0.0 0.00 0.00 
13.00 981.8 1006.9 980.1 1007.2 982.3 1007.2 0.3 0.0 0.09 0.00 
16.00 979.4 1004.5 977.6 1004.7 979.9 1004.7 0.2 0.0 0.04 0.00 

31 

7.00 981.8 1006.9 980.0 1007.1 982.1 1007.8 0.9 0.7 0.81 0.49 
10.00 983.2 1008.4 981.5 1008.7 983.6 1008.5 0.1 -0.2 0.01 0.04 
13.00 982.6 1007.8 980.8 1007.9 982.9 1007.8 0.0 -0.1 0.00 0.01 
16.00 980.2 1005.3 978.4 1005.5 980.4 1005.3 0.0 -0.2 0.00 0.04 

         SUM 9.47 3.92 

         MSE 0.076 0.032 

 
 
ตำรำงท่ี 5 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลเดือนสิงหาคม 2565 ด้วย MSE 

ข้อมูลเดือนสิงหำคม 2565 

วันที่ 
Local 
Time 

Synop AWS AWOS 
ERROR ERROR^2 

Pressure Pressure Pressure 

QFE 

QNHSYNOP 

QFE 

QNHAWS 

QFE 

QNHAWOS AWOS AWOS 

(H:213m) 
(16.42.09) 

(H:230m) 
(16.42.07) 

(H:210m) 
(16.41.59) 

SYNOP AWS SYNOP AWS 

1 

7.00 981.8 1006.9 979.8 1006.9 981.9 1006.8 -0.1 -0.1 0.01 0.01 
10.00 982.6 1007.8 980.7 1007.8 983.0 1007.9 0.1 0.1 0.01 0.01 
13.00 980.5 1005.6 978.5 1005.6 980.7 1005.6 0.0 0.0 0.00 0.00 
16.00 978.7 1003.8 976.6 1003.6 978.8 1003.6 -0.2 0.0 0.04 0.00 

2 

7.00 981.2 1006.3 979.4 1006.5 981.6 1006.4 0.1 -0.1 0.01 0.01 
10.00 982.9 1008.1 981.1 1008.2 983.1 1008.0 -0.1 -0.2 0.01 0.04 
13.00 980.9 1006.0 978.9 1006.0 981.1 1005.9 -0.1 -0.1 0.01 0.01 
16.00 979.4 1004.5 977.5 1004.6 979.7 1004.5 0.0 -0.1 0.00 0.01 

3 

7.00 983.2 1008.4 981.4 1008.6 983.5 1008.4 0.0 -0.2 0.00 0.04 
10.00 984.2 1009.4 982.4 1009.6 984.5 1009.4 0.0 -0.2 0.00 0.04 
13.00 982.8 1008.0 980.8 1007.9 983.1 1008.0 0.0 0.1 0.00 0.01 
16.00 980.2 1005.3 978.3 1005.4 980.6 1005.5 0.2 0.1 0.04 0.01 

4 7.00 984.7 1009.9 982.9 1010.1 984.8 1009.8 -0.1 -0.3 0.01 0.09 
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10.00 985.0 1010.2 983.2 1010.4 985.3 1010.3 0.1 -0.1 0.01 0.01 
13.00 983.9 1009.1 981.8 1009.0 984.1 1009.0 -0.1 0.0 0.01 0.00 
16.00 982.4 1007.6 980.7 1007.8 982.8 1007.6 0.0 -0.2 0.00 0.04 

5 

7.00 983.4 1008.6 981.4 1008.6 983.5 1008.4 -0.2 -0.2 0.04 0.04 
10.00 984.1 1009.3 982.2 1009.4 984.5 1009.4 0.1 0.0 0.01 0.00 
13.00 982.7 1007.9 980.8 1007.9 982.9 1007.8 -0.1 -0.1 0.01 0.01 
16.00 981.0 1006.1 979.0 1006.1 981.1 1006.0 -0.1 -0.1 0.01 0.01 

6 

7.00 981.6 1006.7 979.8 1006.9 981.8 1006.6 -0.1 -0.3 0.01 0.09 
10.00 982.6 1007.8 980.7 1007.8 982.8 1007.7 -0.1 -0.1 0.01 0.01 
13.00 981.3 1006.4 979.2 1006.3 981.5 1006.3 -0.1 0.0 0.01 0.00 
16.00 978.8 1003.9 976.6 1003.6 978.9 1003.5 -0.4 -0.1 0.16 0.01 

7 

7.00 980.9 1006.0 979.0 1006.1 981.1 1006.1 0.1 0.0 0.01 0.00 
10.00 981.7 1006.8 979.7 1006.8 982.0 1006.9 0.1 0.1 0.01 0.01 
13.00 980.5 1005.6 978.6 1005.7 980.8 1005.7 0.1 0.0 0.01 0.00 
16.00 979.0 1004.1 977.1 1004.2 979.2 1004.0 -0.1 -0.2 0.01 0.04 

8 

7.00 982.1 1007.2 980.3 1007.4 982.2 1007.1 -0.1 -0.3 0.01 0.09 
10.00 983.3 1008.5 981.4 1008.6 983.6 1008.5 0.0 -0.1 0.00 0.01 
13.00 982.0 1007.1 980.0 1007.2 982.2 1007.0 -0.1 -0.2 0.01 0.04 
16.00 980.7 1005.8 978.8 1005.9 981.0 1005.9 0.1 0.0 0.01 0.00 

9 

7.00 983.1 1008.3 980.9 1008.0 983.1 1008.0 -0.3 0.0 0.09 0.00 
10.00 983.6 1008.8 981.6 1008.8 983.7 1008.6 -0.2 -0.2 0.04 0.04 
13.00 982.1 1007.2 979.9 1007.0 982.1 1007.0 -0.2 0.0 0.04 0.00 
16.00 980.3 1005.4 978.3 1005.4 980.5 1005.3 -0.1 -0.1 0.01 0.01 

10 

7.00 981.2 1006.3 979.1 1006.2 981.3 1006.1 -0.2 -0.1 0.04 0.01 
10.00 982.9 1008.1 980.7 1007.8 982.9 1007.8 -0.3 0.0 0.09 0.00 
13.00 981.0 1006.1 979.0 1006.1 981.3 1006.3 0.2 0.2 0.04 0.04 
16.00 978.9 1004.0 977.1 1004.2 979.2 1004.0 0.0 -0.2 0.00 0.04 

11 

7.00 981.3 1006.4 979.4 1006.5 981.4 1006.3 -0.1 -0.2 0.01 0.04 
10.00 982.5 1007.7 980.5 1007.6 982.8 1007.7 0.0 0.1 0.00 0.01 
13.00 981.5 1006.6 979.6 1006.7 981.8 1006.7 0.1 0.0 0.01 0.00 
16.00 979.7 1004.8 977.6 1004.7 979.8 1004.6 -0.2 -0.1 0.04 0.01 

12 

7.00 981.4 1006.5 979.6 1006.7 981.7 1006.6 0.1 -0.1 0.01 0.01 
10.00 983.6 1008.8 981.8 1009.0 984.0 1008.9 0.1 -0.1 0.01 0.01 
13.00 982.9 1008.1 981.1 1008.2 983.3 1008.2 0.1 0.0 0.01 0.00 
16.00 981.0 1006.1 979.1 1006.2 981.4 1006.3 0.2 0.1 0.04 0.01 

13 

7.00 984.0 1009.2 981.9 1009.1 984.1 1009.0 -0.2 -0.1 0.04 0.01 
10.00 984.8 1010.0 983.2 1010.4 985.4 1010.4 0.4 0.0 0.16 0.00 
13.00 983.6 1008.8 981.6 1008.8 983.8 1008.7 -0.1 -0.1 0.01 0.01 
16.00 981.6 1006.7 979.7 1006.8 982.0 1006.8 0.1 0.0 0.01 0.00 

14 7.00 985.0 1010.2 983.1 1010.3 985.2 1010.1 -0.1 -0.2 0.01 0.04 
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10.00 986.6 1011.8 984.6 1011.8 986.8 1011.8 0.0 0.0 0.00 0.00 
13.00 985.3 1010.5 983.5 1010.7 985.6 1010.6 0.1 -0.1 0.01 0.01 
16.00 983.2 1008.4 981.3 1008.5 983.6 1008.4 0.0 -0.1 0.00 0.01 

15 

7.00 985.5 1010.7 983.5 1010.7 985.6 1010.6 -0.1 -0.1 0.01 0.01 
10.00 986.0 1011.2 984.2 1011.4 986.5 1011.4 0.2 0.0 0.04 0.00 
13.00 984.7 1009.9 983.0 1010.2 985.2 1010.1 0.2 -0.1 0.04 0.01 
16.00 981.6 1006.7 979.7 1006.8 982.0 1006.9 0.2 0.1 0.04 0.01 

16 

7.00 982.0 1007.1 980.2 1007.3 982.3 1007.2 0.1 -0.1 0.01 0.01 
10.00 982.7 1007.9 980.9 1008.0 983.1 1007.9 0.0 -0.1 0.00 0.01 
13.00 980.7 1005.8 978.8 1005.9 981.1 1006.0 0.2 0.1 0.04 0.01 
16.00 978.5 1003.6 976.7 1003.7 978.9 1003.7 0.1 0.0 0.01 0.00 

17 

7.00 980.9 1006.0 978.8 1005.9 982.3 1007.2 1.2 1.3 1.44 1.69 
10.00 981.8 1006.9 980.1 1007.2 982.2 1007.1 0.2 -0.1 0.04 0.01 
13.00 981.0 1006.1 979.0 1005.8 981.3 1006.1 0.0 0.3 0.00 0.09 
16.00 980.1 1005.2 978.0 1005.1 980.4 1005.2 0.0 0.1 0.00 0.01 

18 

7.00 982.7 1007.9 980.6 1007.7 982.8 1007.7 -0.2 0.0 0.04 0.00 
10.00 984.0 1009.2 982.1 1009.3 984.3 1009.2 0.0 -0.1 0.00 0.01 
13.00 983.1 1008.3 980.9 1008.0 983.2 1008.0 -0.3 0.0 0.09 0.00 
16.00 980.8 1005.9 979.0 1006.1 981.1 1005.9 0.0 -0.2 0.00 0.04 

19 

7.00 983.3 1008.5 981.4 1008.6 983.5 1008.4 -0.1 -0.2 0.01 0.04 
10.00 984.5 1009.7 982.7 1009.9 984.9 1009.8 0.1 -0.1 0.01 0.01 
13.00 983.2 1008.4 981.4 1008.6 983.7 1008.6 0.2 0.0 0.04 0.00 
16.00 981.9 1007.0 980.1 1007.2 982.3 1007.1 0.1 -0.1 0.01 0.01 

20 

7.00 983.1 1008.3 981.5 1008.7 983.5 1008.4 0.1 -0.3 0.01 0.09 
10.00 984.1 1009.3 982.3 1009.5 984.5 1009.4 0.1 -0.1 0.01 0.01 
13.00 982.4 1007.6 980.6 1007.7 982.7 1007.6 0.0 -0.1 0.00 0.01 
16.00 980.5 1005.6 978.7 1005.8 980.9 1005.7 0.1 -0.1 0.01 0.01 

21 

7.00 981.0 1006.1 979.1 1006.2 981.1 1006.0 -0.1 -0.2 0.01 0.04 
10.00 982.3 1007.5 980.4 1007.5 982.7 1007.6 0.1 0.1 0.01 0.01 
13.00 980.5 1005.6 978.4 1005.5 980.7 1005.6 0.0 0.1 0.00 0.01 
16.00 978.2 1003.3 976.2 1003.2 978.4 1003.2 -0.1 0.0 0.01 0.00 

22 

7.00 980.8 1005.9 978.8 1005.9 980.8 1005.6 -0.3 -0.3 0.09 0.09 
10.00 982.6 1007.8 980.6 1007.7 982.9 1007.8 0.0 0.1 0.00 0.01 
13.00 981.5 1006.6 979.6 1006.7 981.8 1006.6 0.0 -0.1 0.00 0.01 
16.00 980.6 1005.7 978.4 1005.5 980.7 1005.5 -0.2 0.0 0.04 0.00 

23 

7.00 983.3 1008.5 981.5 1008.7 983.6 1008.5 0.0 -0.2 0.00 0.04 
10.00 984.8 1010.0 983.1 1010.3 985.1 1010.0 0.0 -0.3 0.00 0.09 
13.00 983.6 1008.8 981.8 1009.0 984.0 1008.9 0.1 -0.1 0.01 0.01 
16.00 981.8 1006.9 979.9 1007.0 982.2 1007.0 0.1 0.0 0.01 0.00 

24 7.00 985.3 1010.5 983.5 1010.7 985.5 1010.4 -0.1 -0.3 0.01 0.09 
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10.00 985.6 1010.8 983.5 1010.7 985.9 1010.8 0.0 0.1 0.00 0.01 
13.00 983.2 1008.4 981.3 1008.5 983.5 1008.4 0.0 -0.1 0.00 0.01 
16.00 979.4 1004.5 977.6 1004.7 979.8 1004.6 0.1 -0.1 0.01 0.01 

25 

7.00 981.6 1006.7 979.5 1006.6 981.7 1006.6 -0.1 0.0 0.01 0.00 
10.00 982.8 1008.0 980.8 1007.9 983.0 1007.9 -0.1 0.0 0.01 0.00 
13.00 981.9 1007.0 980.0 1007.1 982.1 1007.0 0.0 -0.1 0.00 0.01 
16.00 979.9 1005.0 978.0 1005.1 980.1 1004.9 -0.1 -0.2 0.01 0.04 

26 

7.00 980.3 1005.4 978.5 1005.6 980.7 1005.5 0.1 -0.1 0.01 0.01 
10.00 982.6 1007.8 980.6 1007.7 982.8 1007.7 -0.1 0.0 0.01 0.00 
13.00 981.4 1006.5 979.6 1006.7 981.8 1006.6 0.1 -0.1 0.01 0.01 
16.00 980.8 1005.9 978.9 1006.0 981.0 1005.8 -0.1 -0.2 0.01 0.04 

27 

7.00 984.2 1009.4 982.2 1009.4 984.4 1009.3 -0.1 -0.1 0.01 0.01 
10.00 985.1 1010.3 983.0 1010.2 985.4 1010.3 0.0 0.1 0.00 0.01 
13.00 983.3 1008.5 981.3 1008.6 983.6 1008.5 0.0 -0.1 0.00 0.01 
16.00 981.1 1006.2 979.1 1006.2 981.4 1006.2 0.0 0.0 0.00 0.00 

28 

7.00 985.0 1010.2 983.1 1010.3 985.4 1010.3 0.1 0.0 0.01 0.00 
10.00 985.7 1010.9 983.8 1011.0 986.0 1011.0 0.1 0.0 0.01 0.00 
13.00 983.7 1008.9 981.8 1009.1 984.1 1008.9 0.0 -0.2 0.00 0.04 
16.00 981.4 1006.2 979.4 1006.5 981.5 1006.4 0.2 -0.1 0.04 0.01 

29 

7.00 984.8 1010.0 983.0 1010.2 985.2 1010.1 0.1 -0.1 0.01 0.01 
10.00 986.4 1011.6 984.5 1011.7 986.8 1011.7 0.1 0.0 0.01 0.00 
13.00 985.1 1010.3 983.2 1010.4 985.4 1010.4 0.1 0.0 0.01 0.00 
16.00 982.7 1007.9 981.0 1008.1 983.2 1008.1 0.2 0.0 0.04 0.00 

30 

7.00 985.4 1010.6 983.6 1010.8 985.8 1010.7 0.1 -0.1 0.01 0.01 
10.00 986.4 1011.6 984.6 1011.8 986.7 1011.7 0.1 -0.1 0.01 0.01 
13.00 984.6 1009.8 982.6 1009.5 984.9 1009.8 0.0 0.3 0.00 0.09 
16.00 983.0 1008.2 981.1 1008.2 983.3 1008.2 0.0 0.0 0.00 0.00 

31 

7.00 985.2 1010.4 983.4 1010.6 985.8 1010.7 0.3 0.1 0.09 0.01 
10.00 986.4 1011.6 984.5 1011.7 986.8 1011.7 0.1 0.0 0.01 0.00 
13.00 983.5 1008.7 981.6 1008.8 983.9 1008.8 0.1 0.0 0.01 0.00 
16.00 981.1 1006.2 979.2 1006.3 981.3 1006.2 0.0 -0.1 0.00 0.01 

         SUM 3.63 3.82 

         MSE 0.029 0.031 
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ตำรำงท่ี 6 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลเดือนกันยายน 2565 ด้วย MSE 
ข้อมูลเดือนกันยำยน 2565 

วันที่ 
Local 
Time 

Synop AWS AWOS 
ERROR ERROR^2 

Pressure Pressure Pressure 

QFE 

QNHSYNOP 

QFE 

QNHAWS 

QFE 

 QNHAWOS AWOS AWOS 

(H:213m) 
(16.42.09) 

(H:230m) 
(16.42.07) 

(H:210m) 
(16.41.59) 

SYNOP AWS SYNOP AWS 

1 

7.00 985.3 1010.5 983.6 1010.8 985.7 1010.6 0.1 -0.2 0.01 0.04 
10.00 986.8 1012.0 984.9 1012.1 987.1 1012.1 0.1 0.0 0.01 0.00 
13.00 985.1 1010.3 983.2 1010.4 985.4 1010.3 0.0 -0.1 0.00 0.01 
16.00 982.2 1007.4 980.5 1007.6 982.6 1007.4 0.0 -0.2 0.00 0.04 

2 

7.00 985.3 1010.5 983.5 1010.7 985.6 1010.8 0.3 0.1 0.09 0.01 
10.00 986.1 1011.3 984.5 1011.7 986.6 1011.6 0.3 -0.1 0.09 0.01 
13.00 984.0 1009.2 982.0 1009.2 984.3 1009.2 0.0 0.0 0.00 0.00 
16.00 981.5 1006.6 979.6 1006.7 981.9 1006.7 0.1 0.0 0.01 0.00 

3 

7.00 984.3 1009.5 982.5 1009.7 984.5 1009.4 -0.1 -0.3 0.01 0.09 
10.00 984.5 1009.7 982.7 1009.9 984.9 1009.8 0.1 -0.1 0.01 0.01 
13.00 982.3 1007.5 980.4 1007.5 982.6 1007.5 0.0 0.0 0.00 0.00 
16.00 980.2 1005.3 978.3 1005.4 980.5 1005.3 0.0 -0.1 0.00 0.01 

4 

7.00 984.5 1009.7 982.7 1009.9 984.8 1009.7 0.0 -0.2 0.00 0.04 
10.00 985.3 1010.5 983.5 1010.7 985.6 1010.6 0.1 -0.1 0.01 0.01 
13.00 983.1 1008.3 981.2 1008.3 983.4 1008.3 0.0 0.0 0.00 0.00 
16.00 981.0 1006.1 979.1 1006.2 981.3 1006.1 0.0 -0.1 0.00 0.01 

5 

7.00 984.7 1009.9 983.0 1010.2 985.0 1009.9 0.0 -0.3 0.00 0.09 
10.00 985.7 1010.9 983.7 1010.9 986.0 1010.9 0.0 0.0 0.00 0.00 
13.00 983.7 1008.9 981.7 1008.9 984.0 1008.8 -0.1 -0.1 0.01 0.01 
16.00 981.0 1006.1 979.1 1006.2 981.3 1006.1 0.0 -0.1 0.00 0.01 

6 

7.00 983.7 1008.9 982.0 1009.2 984.1 1008.9 0.0 -0.3 0.00 0.09 
10.00 985.1 1010.3 983.2 1010.4 985.5 1010.4 0.1 0.0 0.01 0.00 
13.00 983.2 1008.4 981.1 1008.2 983.4 1008.3 -0.1 0.1 0.01 0.01 
16.00 981.3 1006.4 979.3 1006.4 981.4 1006.3 -0.1 -0.1 0.01 0.01 

7 

7.00 984.9 1010.1 983.0 1010.2 985.5 1010.4 0.3 0.2 0.09 0.04 
10.00 986.5 1011.7 984.8 1012.0 986.8 1011.8 0.1 -0.2 0.01 0.04 
13.00 984.1 1009.3 982.3 1009.5 984.4 1009.3 0.0 -0.2 0.00 0.04 
16.00 981.6 1006.7 979.7 1006.8 981.9 1006.7 0.0 -0.1 0.00 0.01 

8 

7.00 985.5 1010.7 983.7 1010.9 985.8 1010.8 0.1 -0.1 0.01 0.01 
10.00 987.2 1012.5 985.4 1012.6 987.7 1012.6 0.1 0.0 0.01 0.00 
13.00 984.5 1009.7 982.6 1009.8 984.9 1009.8 0.1 0.0 0.01 0.00 
16.00 983.1 1008.3 981.2 1008.3 983.4 1008.3 0.0 0.0 0.00 0.00 
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9 

7.00 985.8 1011.0 984.0 1011.2 986.1 1011.0 0.0 -0.2 0.00 0.04 
10.00 987.5 1012.8 985.7 1013.0 987.9 1012.8 0.0 -0.2 0.00 0.04 
13.00 985.9 1011.1 984.2 1011.4 986.2 1011.1 0.0 -0.3 0.00 0.09 
16.00 983.9 1009.1 982.1 1009.3 984.2 1009.1 0.0 -0.2 0.00 0.04 

10 

7.00 986.3 1011.5 984.4 1011.6 986.6 1011.5 0.0 -0.1 0.00 0.01 
10.00 987.5 1012.8 985.6 1012.8 987.9 1012.9 0.1 0.1 0.01 0.01 
13.00 985.6 1010.8 983.8 1011.0 986.1 1011.0 0.2 0.0 0.04 0.00 
16.00 983.6 1008.8 981.7 1008.9 983.9 1008.8 0.0 -0.1 0.00 0.01 

11 

7.00 986.0 1011.2 984.4 1011.6 988.6 1011.5 0.3 -0.1 0.09 0.01 
10.00 987.9 1013.2 986.0 1013.3 988.2 1013.2 0.0 -0.1 0.00 0.01 
13.00 986.2 1011.4 984.3 1011.5 986.5 1011.5 0.1 0.0 0.01 0.00 
16.00 983.8 1009.0 981.8 1009.0 984.1 1009.0 0.0 0.0 0.00 0.00 

12 

7.00 985.4 1010.6 983.7 1010.9 985.8 1010.7 0.1 -0.2 0.01 0.04 
10.00 987.0 1012.3 985.2 1012.4 987.4 1012.3 0.0 -0.1 0.00 0.01 
13.00 985.2 1010.4 983.2 1010.4 985.7 1010.6 0.2 0.2 0.04 0.04 
16.00 982.8 1008.0 980.8 1007.9 983.0 1007.9 -0.1 0.0 0.01 0.00 

13 

7.00 986.4 1011.6 984.3 1011.5 986.6 1011.5 -0.1 0.0 0.01 0.00 
10.00 987.4 1012.7 985.7 1013.0 987.8 1012.8 0.1 -0.2 0.01 0.04 
13.00 985.2 1010.4 983.4 1010.6 985.6 1010.5 0.1 -0.1 0.01 0.01 
16.00 982.1 1007.2 980.0 1007.1 982.3 1007.2 0.0 0.1 0.00 0.01 

14 

7.00 986.3 1011.5 984.4 1011.6 986.6 1011.5 0.0 -0.1 0.00 0.01 
10.00 987.6 1012.9 985.8 1013.1 988.1 1013.1 0.2 0.0 0.04 0.00 
13.00 985.4 1010.6 983.6 1010.8 986.0 1010.9 0.3 0.1 0.09 0.01 
16.00 983.0 1008.2 981.2 1008.3 983.3 1008.2 0.0 -0.1 0.00 0.01 

15 

7.00 986.0 1011.2 984.1 1011.3 986.3 1011.2 0.0 -0.1 0.00 0.01 
10.00 986.5 1011.7 984.6 1011.8 986.9 1011.8 0.1 0.0 0.01 0.00 
13.00 984.7 1009.9 982.8 1010.0 985.0 1009.9 0.0 -0.1 0.00 0.01 
16.00 981.8 1006.9 980.0 1007.1 982.1 1007.0 0.1 -0.1 0.01 0.01 

16 

7.00 983.6 1008.8 981.7 1008.9 983.9 1008.7 -0.1 -0.2 0.01 0.04 
10.00 984.3 1009.5 982.5 1009.7 984.7 1009.6 0.1 -0.1 0.01 0.01 
13.00 981.8 1006.9 980.2 1007.3 982.5 1007.3 0.4 0.0 0.16 0.00 
16.00 980.2 1005.3 978.3 1005.4 980.5 1005.3 0.0 -0.1 0.00 0.01 

17 

7.00 982.8 1008.0 981.0 1008.1 983.1 1008.0 0.0 -0.1 0.00 0.01 
10.00 985.0 1010.2 983.0 1010.2 985.2 1010.1 -0.1 -0.1 0.01 0.01 
13.00 982.5 1007.7 980.8 1007.9 983.0 1007.9 0.2 0.0 0.04 0.00 
16.00 980.9 1006.0 979.0 1006.1 981.0 1005.8 -0.2 -0.3 0.04 0.09 

18 

7.00 984.2 1009.4 982.3 1009.5 984.5 1009.4 0.0 -0.1 0.00 0.01 
10.00 985.5 1010.7 983.7 1010.9 985.8 1010.7 0.0 -0.2 0.00 0.04 
13.00 983.2 1008.4 981.4 1008.6 983.5 1008.4 0.0 -0.2 0.00 0.04 
16.00 981.9 1007.0 980.1 1007.2 982.3 1007.1 0.1 -0.1 0.01 0.01 
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19 

7.00 986.5 1011.7 984.5 1011.7 986.8 1011.7 0.0 0.0 0.00 0.00 
10.00 987.3 1012.6 985.6 1012.8 987.8 1012.8 0.2 0.0 0.04 0.00 
13.00 985.6 1010.8 983.6 1010.8 986.0 1011.0 0.2 0.2 0.04 0.04 
16.00 984.3 1009.5 982.3 1009.5 984.4 1009.4 -0.1 -0.1 0.01 0.01 

20 

7.00 985.8 1011.0 983.9 1011.1 986.1 1011.0 0.0 -0.1 0.00 0.01 
10.00 987.0 1012.3 985.3 1012.5 987.5 1012.5 0.2 0.0 0.04 0.00 
13.00 985.0 1010.2 983.0 1010.2 985.2 1010.2 0.0 0.0 0.00 0.00 
16.00 982.8 1008.0 980.8 1007.9 983.0 1007.9 -0.1 0.0 0.01 0.00 

21 

7.00 984.7 1009.9 982.7 1009.9 985.0 1009.9 0.0 0.0 0.00 0.00 
10.00 986.0 1011.2 984.2 1011.4 986.4 1011.4 0.2 0.0 0.04 0.00 
13.00 983.7 1008.9 981.8 1009.0 984.2 1009.1 0.2 0.1 0.04 0.01 
16.00 980.5 1005.6 978.6 1005.7 980.8 1005.6 0.0 -0.1 0.00 0.01 

22 

7.00 984.3 1009.5 982.3 1009.5 984.4 1009.3 -0.2 -0.2 0.04 0.04 
10.00 985.6 1010.8 983.7 1010.9 986 1010.9 0.1 0.0 0.01 0.00 
13.00 982.5 1007.7 980.6 1007.7 982.8 1007.7 0.0 0.0 0.00 0.00 
16.00 980.9 1006.0 978.9 1006.0 981.0 1005.9 -0.1 -0.1 0.01 0.01 

23 

7.00 984.5 1009.7 982.5 1009.7 984.7 1009.6 -0.1 -0.1 0.01 0.01 
10.00 985.8 1011.0 983.8 1011.0 986.1 1011.0 0.0 0.0 0.00 0.00 
13.00 982.8 1008.0 981.0 1008.1 983.2 1008.1 0.1 0.0 0.01 0.00 
16.00 980.2 1005.3 978.3 1005.4 980.5 1005.3 0.0 -0.1 0.00 0.01 

24 

7.00 984.4 1009.6 982.5 1009.7 984.7 1009.6 0.0 -0.1 0.00 0.01 
10.00 985.5 1010.7 983.7 1010.9 985.8 1010.7 0.0 -0.2 0.00 0.04 
13.00 982.8 1008.0 981.0 1008.1 983.1 1008.0 0.0 -0.1 0.00 0.01 
16.00 980.1 1005.2 978.1 1005.2 980.4 1005.2 0.0 0.0 0.00 0.00 

25 

7.00 983.7 1008.9 981.6 1008.8 984.1 1008.9 0.0 0.1 0.00 0.01 
10.00 985.0 1010.2 983.1 1010.3 985.3 1010.2 0.0 -0.1 0.00 0.01 
13.00 982.6 1007.8 980.5 1007.6 982.8 1007.7 -0.1 0.1 0.01 0.01 
16.00 980.4 1005.5 978.4 1005.5 980.6 1005.4 -0.1 -0.1 0.01 0.01 

26 

7.00 984.5 1009.7 982.6 1009.8 984.8 1009.7 0.0 -0.1 0.00 0.01 
10.00 985.8 1011.0 983.9 1011.1 986.1 1011.1 0.1 0.0 0.01 0.00 
13.00 983.4 1008.6 981.4 1008.6 983.7 1008.6 0.0 0.0 0.00 0.00 
16.00 981.7 1006.8 979.7 1006.8 981.8 1006.7 -0.1 -0.1 0.01 0.01 

27 

7.00 984.0 1009.2 982.1 1009.3 984.2 1009.1 -0.1 -0.2 0.01 0.04 
10.00 985.0 1010.2 983.2 1010.4 985.4 1010.3 0.1 -0.1 0.01 0.01 
13.00 982.3 1007.5 980.3 1007.4 982.7 1007.6 0.1 0.2 0.01 0.04 
16.00 980.3 1005.4 978.5 1005.6 980.6 1005.5 0.1 -0.1 0.01 0.01 

28 

7.00 982.1 1007.2 980.0 1007.1 982.1 1007.0 -0.2 -0.1 0.04 0.01 
10.00 983.1 1008.3 981.3 1008.5 983.5 1008.4 0.1 -0.1 0.01 0.01 
13.00 980.6 1005.7 978.5 1005.6 980.8 1005.6 -0.1 0.0 0.01 0.00 
16.00 978.7 1003.8 976.5 1003.5 978.8 1003.6 -0.2 0.1 0.04 0.01 
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29 

7.00 980.1 1005.2 978.4 1005.5 980.4 1005.2 0.0 -0.3 0.00 0.09 
10.00 981.0 1006.1 979.3 1006.4 981.4 1006.3 0.2 -0.1 0.04 0.01 
13.00 978.9 1004.0 976.4 1003.4 978.8 1003.6 -0.4 0.2 0.16 0.04 
16.00 977.3 1002.4 975.4 1002.4 977.6 1002.4 0.0 0.0 0.00 0.00 

30 

7.00 980.8 1005.9 978.8 1005.9 981.0 1006.0 0.1 0.1 0.01 0.01 
10.00 982.1 1007.2 980.2 1007.3 982.3 1007.2 0.0 -0.1 0.00 0.01 
13.00 980.5 1005.6 978.7 1005.8 980.7 1005.5 -0.1 -0.3 0.01 0.09 
16.00 979.0 1004.1 977.1 1004.2 979.3 1004.1 0.0 -0.1 0.00 0.01 

         SUM 1.76 2.00 

         MSE 0.015 0.017 

 
 
ตำรำงท่ี 7 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลเดือนตุลาคม 2565 ด้วย MSE 

ข้อมูลเดือนตุลำคม 2565 

วันที่ 
Local 
Time 

Synop AWS AWOS 
ERROR ERROR^2 

Pressure Pressure Pressure 

QFE 

QNHSYNOP 

QFE 

QNHAWS 

QFE 

QNHAWOS AWOS AWOS 

(H:213m) 
(16.42.09) 

(H:230m) 
(16.42.07) 

(H:210m) 
(16.41.59) 

SYNOP AWS SYNOP AWS 

1 

7.00 982 1007.1 980 1007.1 982.0 1006.9 -0.2 -0.2 0.04 0.04 
10.00 983.3 1008.5 981.3 1008.5 983.6 1008.5 0.0 0.0 0.00 0.00 
13.00 981.7 1006.8 979.8 1006.9 982.0 1006.8 0.0 -0.1 0.00 0.01 
16.00 979.5 1004.6 977.5 1004.6 979.7 1004.5 -0.1 -0.1 0.01 0.01 

2 

7.00 984.1 1009.3 982.1 1009.3 984.4 1009.4 0.1 0.1 0.01 0.01 
10.00 986.1 1011.3 984.2 1011.4 986.4 1011.3 0.0 -0.1 0.00 0.01 
13.00 983.4 1008.6 981.7 1008.9 983.8 1008.7 0.1 -0.2 0.01 0.04 
16.00 981.5 1006.6 979.6 1006.7 981.8 1006.6 0.0 -0.1 0.00 0.01 

3 

7.00 984.9 1010.1 983.2 1010.4 985.3 1010.3 0.2 -0.1 0.04 0.01 
10.00 986.6 1011.8 984.9 1012.1 987.0 1012.0 0.2 -0.1 0.04 0.01 
13.00 984.1 1009.3 982.3 1009.5 984.5 1009.4 0.1 -0.1 0.01 0.01 
16.00 982.7 1007.9 980.9 1008.0 982.9 1007.8 -0.1 -0.2 0.01 0.04 

4 

7.00 986.3 1011.5 984.5 1011.7 986.7 1011.6 0.1 -0.1 0.01 0.01 
10.00 986.4 1011.6 984.7 1011.9 986.1 1011.0 -0.6 -0.9 0.36 0.81 
13.00 984.7 1009.9 982.8 1010.0 985.0 1009.9 0.0 -0.1 0.00 0.01 
16.00 983.7 1008.9 981.7 1008.9 983.9 1008.8 -0.1 -0.1 0.01 0.01 

5 

7.00 987.4 1012.7 985.5 1012.7 987.6 1012.4 -0.3 -0.3 0.09 0.09 
10.00 988.9 1014.2 987.1 1014.4 989.3 1014.3 0.1 -0.1 0.01 0.01 
13.00 986.2 1011.4 984.1 1011.3 986.4 1011.3 -0.1 0.0 0.01 0.00 
16.00 983.7 1008.9 981.6 1008.8 983.9 1008.7 -0.2 -0.1 0.04 0.01 



23 

 

6 

7.00 987.3 1012.6 985.4 1012.6 987.6 1012.5 -0.1 -0.1 0.01 0.01 
10.00 988.7 1014.0 986.8 1014.1 989.0 1014.0 0.0 -0.1 0.00 0.01 
13.00 985.8 1011.0 984.0 1011.2 986.3 1011.3 0.3 0.1 0.09 0.01 
16.00 982.7 1007.9 980.7 1007.8 982.9 1007.8 -0.1 0.0 0.01 0.00 

7 

7.00 987.1 1012.4 985.2 1012.4 987.4 1012.3 -0.1 -0.1 0.01 0.01 
10.00 987.7 1013.0 986.2 1013.5 988.4 1013.3 0.3 -0.2 0.09 0.04 
13.00 984.5 1009.7 982.9 1010.1 985.0 1009.9 0.2 -0.2 0.04 0.04 
16.00 983.0 1008.2 981.0 1008.1 983.4 1008.2 0.0 0.1 0.00 0.01 

8 

7.00 987.5 1012.8 985.7 1013.0 987.8 1012.8 0.0 -0.2 0.00 0.04 
10.00 988.9 1014.2 987.2 1014.5 989.4 1014.4 0.2 -0.1 0.04 0.01 
13.00 986.1 1011.3 984.3 1011.5 986.6 1011.5 0.2 0.0 0.04 0.00 
16.00 983.3 1008.5 981.5 1008.7 983.7 1008.6 0.1 -0.1 0.01 0.01 

9 

7.00 988.4 1013.7 986.9 1014.2 988.9 1013.9 0.2 -0.3 0.04 0.09 
10.00 990.3 1015.6 988.4 1015.7 990.6 1015.6 0.0 -0.1 0.00 0.01 
13.00 987.0 1012.3 984.9 1012.1 987.1 1012.1 -0.2 0.0 0.04 0.00 
16.00 984.5 1009.7 982.7 1009.9 984.7 1009.7 0.0 -0.2 0.00 0.04 

10 

7.00 989.6 1014.9 987.7 1015.0 989.9 1014.9 0.0 -0.1 0.00 0.01 
10.00 991.3 1016.6 989.3 1016.6 991.5 1016.5 -0.1 -0.1 0.01 0.01 
13.00 987.9 1013.2 985.9 1013.2 987.9 1012.9 -0.3 -0.3 0.09 0.09 
16.00 985.1 1010.3 983.1 1010.3 985.4 1010.3 0.0 0.0 0.00 0.00 

11 

7.00 989.5 1014.8 987.8 1015.1 989.9 1014.9 0.1 -0.2 0.01 0.04 
10.00 990.1 1015.4 988.3 1015.6 990.5 1015.5 0.1 -0.1 0.01 0.01 
13.00 988.4 1013.7 986.5 1013.8 988.5 1013.5 -0.2 -0.3 0.04 0.09 
16.00 985.4 1010.6 983.5 1010.7 985.7 1010.6 0.0 -0.1 0.00 0.01 

12 

7.00 988.7 1014.0 987.0 1014.3 989.0 1014.0 0.0 -0.3 0.00 0.09 
10.00 990.0 1015.3 988.2 1015.5 990.4 1015.4 0.1 -0.1 0.01 0.01 
13.00 987.4 1012.7 985.6 1012.8 989.8 1012.8 0.1 0.0 0.01 0.00 
16.00 985.5 1010.7 983.4 1010.6 985.7 1010.6 -0.1 0.0 0.01 0.00 

13 

7.00 988.2 1013.5 986.2 1013.5 988.5 1013.5 0.0 0.0 0.00 0.00 
10.00 989.1 1014.4 987.2 1014.5 989.5 1014.5 0.1 0.0 0.01 0.00 
13.00 985.6 1010.8 983.7 1010.9 986.0 1010.9 0.1 0.0 0.01 0.00 
16.00 983.2 1008.4 981.3 1008.5 983.4 1008.3 -0.1 -0.2 0.01 0.04 

14 

7.00 986.2 1011.4 984.4 1011.6 986.5 1011.5 0.1 -0.1 0.01 0.01 
10.00 987.0 1012.3 985.2 1012.4 987.4 1012.4 0.1 0.0 0.01 0.00 
13.00 985.1 1010.3 983.1 1010.3 985.0 1009.9 -0.4 -0.4 0.16 0.16 
16.00 983.2 1008.4 981.3 1008.5 983.5 1008.4 0.0 -0.1 0.00 0.01 

15 

7.00 984.8 1010.0 983.0 1010.2 985.1 1010.0 0.0 -0.2 0.00 0.04 
10.00 986.3 1011.5 984.4 1011.6 986.6 1011.5 0.0 -0.1 0.00 0.01 
13.00 983.9 1009.1 982.0 1009.2 984.2 1009.1 0.0 -0.1 0.00 0.01 
16.00 983.1 1008.3 981.2 1008.3 983.3 1008.1 -0.2 -0.2 0.04 0.04 
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16 

7.00 986.9 1012.1 985.2 1012.4 987.3 1012.3 0.2 -0.1 0.04 0.01 
10.00 988.6 1013.9 986.9 1014.2 989.0 1014.0 0.1 -0.2 0.01 0.04 
13.00 986.8 1012.0 984.9 1012.1 987.1 1012.1 0.1 0.0 0.01 0.00 
16.00 986.3 1011.5 984.3 1011.5 986.5 1011.4 -0.1 -0.1 0.01 0.01 

17 

7.00 987.8 1013.1 985.9 1013.2 988.2 1013.1 0.0 -0.1 0.00 0.01 
10.00 988.6 1013.9 986.8 1014.1 989.1 1014.1 0.2 0.0 0.04 0.00 
13.00 985.9 1011.1 983.8 1011.0 986.1 1011.0 -0.1 0.0 0.01 0.00 
16.00 983.8 1009.0 981.7 1008.9 984.0 1008.9 -0.1 0.0 0.01 0.00 

18 

7.00 987.3 1012.6 985.8 1013.1 987.7 1012.6 0.0 -0.5 0.00 0.25 
10.00 988.2 1013.5 986.3 1013.6 988.6 1013.6 0.1 0.0 0.01 0.00 
13.00 985.2 1010.4 983.2 1010.4 985.4 1010.3 -0.1 -0.1 0.01 0.01 
16.00 983.6 1008.8 981.5 1008.7 983.7 1008.6 -0.2 -0.1 0.04 0.01 

19 

7.00 987.0 1012.3 985.5 1012.7 987.3 1012.3 0.0 -0.4 0.00 0.16 
10.00 987.5 1012.8 985.7 1013.0 987.9 1012.9 0.1 -0.1 0.01 0.01 
13.00 985.0 1010.2 983.0 1010.2 985.3 1010.2 0.0 0.0 0.00 0.00 
16.00 983.6 1008.8 981.7 1008.9 983.8 1008.7 -0.1 -0.2 0.01 0.04 

20 

7.00 987.3 1012.6 985.6 1012.8 987.6 1012.6 0.0 -0.2 0.00 0.04 
10.00 988.5 1013.8 986.8 1014.1 988.9 1013.9 0.1 -0.2 0.01 0.04 
13.00 985.9 1011.1 983.8 1011.0 986.2 1011.0 -0.1 0.0 0.01 0.00 
16.00 984.6 1009.8 982.7 1009.9 985.0 1009.9 0.1 0.0 0.01 0.00 

21 

7.00 988.7 1014.0 986.9 1014.2 988.9 1014.0 0.0 -0.2 0.00 0.04 
10.00 989.9 1015.2 988.0 1015.3 990.3 1015.3 0.1 0.0 0.01 0.00 
13.00 987.5 1012.8 985.5 1012.7 987.6 1012.6 -0.2 -0.1 0.04 0.01 
16.00 985.7 1010.9 983.9 1011.1 986.0 1011.0 0.1 -0.1 0.01 0.01 

22 

7.00 988.9 1014.2 987.0 1014.3 989.2 1014.2 0.0 -0.1 0.00 0.01 
10.00 990.5 1015.8 988.7 1016.0 990.9 1015.9 0.1 -0.1 0.01 0.01 
13.00 987.7 1013.0 985.8 1013.1 988.0 1012.9 -0.1 -0.2 0.01 0.04 
16.00 985.7 1010.9 983.7 1010.9 986.0 1011.0 0.1 0.1 0.01 0.01 

23 

7.00 988.8 1014.1 986.8 1014.1 989.0 1014.0 -0.1 -0.1 0.01 0.01 
10.00 990.0 1015.3 988.0 1015.3 990.3 1015.3 0.0 0.0 0.00 0.00 
13.00 987.0 1012.3 985.2 1012.4 987.4 1012.3 0.0 -0.1 0.00 0.01 
16.00 985.5 1010.7 983.6 1010.8 985.8 1010.7 0.0 -0.1 0.00 0.01 

24 

7.00 987.3 1012.6 985.5 1012.7 987.6 1012.6 0.0 -0.1 0.00 0.01 
10.00 988.5 1013.8 986.5 1013.8 988.7 1013.7 -0.1 -0.1 0.01 0.01 
13.00 985.9 1011.1 983.9 1011.1 986.3 1011.2 0.1 0.1 0.01 0.01 
16.00 984.2 1009.4 982.3 1009.5 984.4 1009.3 -0.1 -0.2 0.01 0.04 

25 

7.00 987.9 1013.2 986.1 1013.4 988.3 1013.3 0.1 -0.1 0.01 0.01 
10.00 989.1 1014.4 987.2 1014.5 989.4 1014.4 0.0 -0.1 0.00 0.01 
13.00 986.6 1011.8 984.7 1011.9 986.9 1011.9 0.1 0.0 0.01 0.00 
16.00 984.6 1009.8 982.6 1009.8 984.8 1009.7 -0.1 -0.1 0.01 0.01 
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26 

7.00 988.4 1013.7 986.5 1013.8 988.6 1013.6 -0.1 -0.2 0.01 0.04 
10.00 989.2 1014.5 987.6 1014.9 989.7 1014.8 0.3 -0.1 0.09 0.01 
13.00 986.2 1011.4 984.3 1011.5 986.6 1011.6 0.2 0.1 0.04 0.01 
16.00 983.8 1009.0 981.8 1009.0 984.1 1009.0 0.0 0.0 0.00 0.00 

27 

7.00 986.8 1012.0 985.1 1012.3 987.2 1012.2 0.2 -0.1 0.04 0.01 
10.00 989.4 1014.7 987.3 1014.6 989.7 1014.7 0.0 0.1 0.00 0.01 
13.00 986.5 1011.7 984.6 1011.8 987.1 1012.0 0.3 0.2 0.09 0.04 
16.00 984.2 1009.4 982.2 1009.4 984.5 1009.4 0.0 0.0 0.00 0.00 

28 

7.00 986.9 1012.1 985.1 1012.3 987.2 1012.4 0.3 0.1 0.09 0.01 
10.00 987.8 1013.1 985.8 1013.1 988.1 1013.1 0.0 0.0 0.00 0.00 
13.00 985.1 1010.3 983.1 1010.3 985.3 1010.3 0.0 0.0 0.00 0.00 
16.00 982.9 1008.1 980.8 1007.9 983.1 1007.9 -0.2 0.0 0.04 0.00 

29 

7.00 986.9 1012.1 985.1 1012.3 987.2 1012.2 0.1 -0.1 0.01 0.01 
10.00 988.6 1013.9 986.6 1013.9 988.9 1013.9 0.0 0.0 0.00 0.00 
13.00 986.4 1011.6 984.6 1011.8 986.7 1011.6 0.0 -0.2 0.00 0.04 
16.00 984.7 1009.9 982.6 1009.8 984.9 1009.8 -0.1 0.0 0.01 0.00 

30 

7.00 987.4 1012.7 985.8 1013.1 987.7 1012.7 0.0 -0.4 0.00 0.16 
10.00 988.5 1013.8 986.5 1013.8 988.8 1013.8 0.0 0.0 0.00 0.00 
13.00 985.9 1011.1 983.8 1011.0 986.1 1011.0 -0.1 0.0 0.01 0.00 
16.00 984.1 1009.3 982.2 1009.4 984.3 1009.2 -0.1 -0.2 0.01 0.04 

31 

7.00 987.5 1012.8 985.9 1013.2 987.9 1013.0 0.2 -0.2 0.04 0.04 
10.00 988.9 1014.2 986.9 1014.2 989.2 1014.2 0.0 0.0 0.00 0.00 
13.00 985.9 1011.1 983.9 1011.1 986.1 1011.1 0.0 0.0 0.00 0.00 
16.00 984.2 1009.4 982.1 1009.3 984.4 1009.3 -0.1 0.0 0.01 0.00 

         SUM 2.40 3.43 

         MSE 0.020 0.028 

 
 
ตำรำงท่ี 8 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลเดือนพฤศจิกายน 2565 ด้วย MSE 

ข้อมูลเดือนพฤศจิกำยน 2565 

วันที่ 
Local 
Time 

Synop AWS AWOS 
ERROR ERROR^2 

Pressure Pressure Pressure 

QFE 

QNHSYNOP 

QFE 

QNHAWS 

QFE 

QNHAWOS AWOS AWOS 

(H:213m) 
(16.42.09) 

(H:230m) 
(16.42.07) 

(H:210m) 
(16.41.59) 

SYNOP AWS SYNOP AWS 

1 

7.00 988.1 1013.4 985.5 1012.7 988.4 1013.3 -0.1 0.6 0.01 0.36 
10.00 989.4 1014.7 987.4 1014.7 989.6 1014.6 -0.1 -0.1 0.01 0.01 
13.00 986.4 1011.6 984.4 1012.0 986.8 1011.7 0.1 -0.3 0.01 0.09 
16.00 984.9 1010.1 982.8 1010.0 985.1 1010.0 -0.1 0.0 0.01 0.00 
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2 

7.00 988.3 1013.6 986.5 1013.8 988.6 1013.5 -0.1 -0.3 0.01 0.09 
10.00 988.9 1014.2 987.0 1014.3 989.2 1014.3 0.1 0.0 0.01 0.00 
13.00 985.1 1010.3 983.3 1010.5 985.4 1010.4 0.1 -0.1 0.01 0.01 
16.00 982.9 1008.1 980.9 1008.0 983.2 1008.0 -0.1 0.0 0.01 0.00 

3 

7.00 987.1 1012.4 985.4 1012.6 987.4 1012.3 -0.1 -0.3 0.01 0.09 
10.00 988.7 1014.0 986.9 1014.2 989 1014.0 0.0 -0.2 0.00 0.04 
13.00 986.1 1011.3 984.2 1011.4 986.4 1011.4 0.1 0.0 0.01 0.00 
16.00 984.5 1009.7 982.6 1009.8 984.8 1009.8 0.1 0.0 0.01 0.00 

4 

7.00 989.1 1014.4 987.4 1014.7 989.5 1014.5 0.1 -0.2 0.01 0.04 
10.00 990.1 1015.4 988.2 1015.5 990.4 1015.5 0.1 0.0 0.01 0.00 
13.00 987.3 1012.6 985.6 1012.8 987.6 1012.6 0.0 -0.2 0.00 0.04 
16.00 985.9 1011.1 984.0 1011.2 986.4 1011.3 0.2 0.1 0.04 0.01 

5 

7.00 991.1 1016.4 989.3 1016.6 991.4 1016.3 -0.1 -0.3 0.01 0.09 
10.00 992.5 1017.9 990.5 1017.9 992.8 1017.9 0.0 0.0 0.00 0.00 
13.00 989.3 1014.6 987.6 1014.9 989.6 1014.7 0.1 -0.2 0.01 0.04 
16.00 987.8 1013.1 986.0 1013.3 988.2 1013.2 0.1 -0.1 0.01 0.01 

6 

7.00 991.4 1016.7 989.6 1016.9 991.8 1016.8 0.1 -0.1 0.01 0.01 
10.00 992.6 1018.0 990.9 1018.3 993 1018.1 0.1 -0.2 0.01 0.04 
13.00 989.3 1014.6 987.5 1014.8 989.6 1014.7 0.1 -0.1 0.01 0.01 
16.00 987.0 1012.3 985.0 1012.2 987.2 1012.2 -0.1 0.0 0.01 0.00 

7 

7.00 990.7 1016.0 989.0 1016.3 991.1 1016.2 0.2 -0.1 0.04 0.01 
10.00 991.8 1017.2 990.0 1017.3 992.2 1017.3 0.1 0.0 0.01 0.00 
13.00 988.4 1013.7 986.4 1013.7 988.6 1013.7 0.0 0.0 0.00 0.00 
16.00 985.9 1011.1 983.9 1011.1 986.2 1011.1 0.0 0.0 0.00 0.00 

8 

7.00 990.1 1015.4 988.3 1015.6 990.3 1015.3 -0.1 -0.3 0.01 0.09 
10.00 991.5 1016.8 989.8 1017.1 991.9 1017.0 0.2 -0.1 0.04 0.01 
13.00 988.0 1013.3 986.2 1013.5 988.3 1013.3 0.0 -0.2 0.00 0.04 
16.00 986.2 1011.4 984.2 1011.4 986.4 1011.2 -0.2 -0.2 0.04 0.04 

9 

7.00 989.4 1014.7 987.7 1015.0 989.7 1014.7 0.0 -0.3 0.00 0.09 
10.00 990.7 1016.0 988.9 1016.2 991.1 1016.1 0.1 -0.1 0.01 0.01 
13.00 987.8 1013.1 986.2 1013.5 988.2 1013.1 0.0 -0.4 0.00 0.16 
16.00 986.7 1011.9 984.7 1011.9 987 1011.9 0.0 0.0 0.00 0.00 

10 

7.00 990.0 1015.3 988.2 1015.5 990.3 1015.3 0.0 -0.2 0.00 0.04 
10.00 991.0 1016.3 989.1 1016.4 991.3 1016.4 0.1 0.0 0.01 0.00 
13.00 987.6 1012.9 985.6 1012.8 987.8 1012.8 -0.1 0.0 0.01 0.00 
16.00 985.9 1011.1 983.8 1011.0 986.1 1011.0 -0.1 0.0 0.01 0.00 

11 

7.00 990.1 1015.4 988.3 1015.6 990.3 1015.3 -0.1 -0.3 0.01 0.09 
10.00 990.6 1015.9 988.9 1016.2 991.1 1016.1 0.2 -0.1 0.04 0.01 
13.00 987.4 1012.7 985.5 1012.7 987.8 1012.8 0.1 0.1 0.01 0.01 
16.00 985.1 1010.3 983.3 1010.5 985.4 1010.3 0.0 -0.2 0.00 0.04 
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12 

7.00 988.8 1014.1 987.2 1014.5 989.2 1014.2 0.1 -0.3 0.01 0.09 
10.00 990.2 1015.5 988.3 1015.6 990.5 1015.5 0.0 -0.1 0.00 0.01 
13.00 987.0 1012.3 984.8 1012.0 987.1 1012.1 -0.2 0.1 0.04 0.01 
16.00 984.7 1009.9 982.7 1009.9 984.9 1009.8 -0.1 -0.1 0.01 0.01 

13 

7.00 987.8 1013.1 985.9 1013.2 988 1012.9 -0.2 -0.3 0.04 0.09 
10.00 989.3 1014.6 987.2 1014.5 989.5 1014.5 -0.1 0.0 0.01 0.00 
13.00 986.0 1011.2 983.7 1010.9 986 1011.0 -0.2 0.1 0.04 0.01 
16.00 984.0 1009.2 981.9 1009.1 984.2 1009.4 0.2 0.3 0.04 0.09 

14 

7.00 987.6 1012.9 985.9 1013.2 988 1013.0 0.1 -0.2 0.01 0.04 
10.00 989.5 1014.8 987.5 1014.8 989.7 1014.8 0.0 0.0 0.00 0.00 
13.00 986.9 1012.9 984.8 1012.0 987.0 1012.0 -0.9 0.0 0.81 0.00 
16.00 984.9 1010.1 983.0 1010.2 985.2 1010.1 0.0 -0.1 0.00 0.01 

15 

7.00 987.5 1012.8 985.5 1012.7 987.7 1013.0 0.2 0.3 0.04 0.09 
10.00 988.3 1013.6 986.4 1013.7 988.7 1013.7 0.1 0.0 0.01 0.00 
13.00 985.3 1010.5 983.4 1010.6 985.6 1010.6 0.1 0.0 0.01 0.00 
16.00 983.4 1008.6 981.4 1008.6 983.7 1008.5 -0.1 -0.1 0.01 0.01 

16 

7.00 986.9 1012.1 985.0 1012.2 987.2 1012.0 -0.1 -0.2 0.01 0.04 
10.00 988.3 1013.6 986.4 1013.7 988.6 1013.6 0.0 -0.1 0.00 0.01 
13.00 984.8 1010.0 982.9 1010.1 985.2 1010.2 0.2 0.1 0.04 0.01 
16.00 982.5 1007.7 980.7 1007.8 982.8 1007.6 -0.1 -0.2 0.01 0.04 

17 

7.00 985.6 1010.8 983.6 1010.9 987.5 1010.7 -0.1 -0.2 0.01 0.04 
10.00 986.9 1012.1 985.1 1012.3 987.3 1012.3 0.2 0.0 0.04 0.00 
13.00 983.7 1008.9 981.9 1009.1 984.1 1009.1 0.2 0.0 0.04 0.00 
16.00 982.5 1007.7 980.6 1007.7 982.6 1007.6 -0.1 -0.1 0.01 0.01 

18 

7.00 987.1 1012.4 985.2 1012.4 987.3 1012.4 0.0 0.0 0.00 0.00 
10.00 988.2 1013.5 986.5 1013.8 988.7 1013.6 0.1 -0.2 0.01 0.04 
13.00 985.2 1010.4 983.3 1010.5 985.5 1010.5 0.1 0.0 0.01 0.00 
16.00 984.1 1009.3 982.1 1009.3 984.3 1009.3 0.0 0.0 0.00 0.00 

19 

7.00 987.6 1012.9 985.9 1013.2 988.1 1013.1 0.2 -0.1 0.04 0.01 
10.00 988.6 1013.9 986.6 1013.9 988.8 1013.9 0.0 0.0 0.00 0.00 
13.00 984.1 1009.3 982.4 1009.6 984.6 1009.5 0.2 -0.1 0.04 0.01 
16.00 982.5 1007.7 980.6 1007.7 982.9 1007.7 0.0 0.0 0.00 0.00 

20 

7.00 986.1 1011.3 984.2 1011.4 986.3 1011.3 0.0 -0.1 0.00 0.01 
10.00 987.1 1012.4 985.3 1012.5 987.3 1012.3 -0.1 -0.2 0.01 0.04 
13.00 984.3 1009.5 982.3 1009.5 984.5 1009.4 -0.1 -0.1 0.01 0.01 
16.00 981.4 1006.5 979.5 1006.6 981.7 1006.6 0.1 0.0 0.01 0.00 

21 

7.00 985.6 1010.8 982.4 1009.6 984.6 1009.6 -1.2 0.0 1.44 0.00 
10.00 985.9 1011.1 983.9 1011.1 986.2 1011.2 0.1 0.1 0.01 0.01 
13.00 983.0 1008.2 981.0 1008.1 983.2 1008.1 -0.1 0.0 0.01 0.00 
16.00 981.4 1006.5 979.2 1006.3 981.5 1006.3 -0.2 0.0 0.04 0.00 
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22 

7.00 984.8 1010.0 982.8 1010.0 985.1 1009.8 -0.2 -0.2 0.04 0.04 
10.00 986.3 1011.5 984.4 1011.6 986.6 1011.6 0.1 0.0 0.01 0.00 
13.00 983.3 1008.5 981.3 1008.5 983.6 1008.7 0.2 0.2 0.04 0.04 
16.00 981.1 1006.2 979.0 1006.1 981.3 1006.2 0.0 0.1 0.00 0.01 

23 

7.00 985.4 1010.6 983.3 1010.5 985.5 1010.4 -0.2 -0.1 0.04 0.01 
10.00 986.6 1011.8 984.7 1011.9 987 1011.9 0.1 0.0 0.01 0.00 
13.00 983.7 1008.9 981.9 1009.1 984.2 1009.1 0.2 0.0 0.04 0.00 
16.00 982.6 1007.8 980.6 1007.7 982.8 1007.6 -0.2 -0.1 0.04 0.01 

24 

7.00 984.7 1009.9 982.7 1009.9 985.7 1009.8 -0.1 -0.1 0.01 0.01 
10.00 986.9 1012.1 985.0 1012.2 987.3 1012.1 0.0 -0.1 0.00 0.01 
13.00 985.1 1010.3 983.2 1010.4 985.3 1010.3 0.0 -0.1 0.00 0.01 
16.00 983.6 1008.8 981.5 1008.7 983.8 1008.7 -0.1 0.0 0.01 0.00 

25 

7.00 986.7 1011.9 984.8 1012.0 986.9 1011.8 -0.1 -0.2 0.01 0.04 
10.00 988.2 1013.5 986.1 1013.4 988.4 1013.4 -0.1 0.0 0.01 0.00 
13.00 985.8 1011.0 983.8 1011.0 986 1010.9 -0.1 -0.1 0.01 0.01 
16.00 983.6 1008.8 981.7 1008.9 983.9 1008.7 -0.1 -0.2 0.01 0.04 

26 

7.00 986.7 1011.9 984.9 1012.1 987.1 1012.0 0.1 -0.1 0.01 0.01 
10.00 989.0 1014.3 987.0 1014.3 989.2 1014.2 -0.1 -0.1 0.01 0.01 
13.00 985.6 1010.8 983.7 1010.9 985.9 1010.9 0.1 0.0 0.01 0.00 
16.00 983.3 1008.5 981.2 1008.3 983.4 1008.2 -0.3 -0.1 0.09 0.01 

27 

7.00 986.1 1011.3 983.9 1011.1 986.2 1011.1 -0.2 0.0 0.04 0.00 
10.00 987.2 1012.5 985.3 1012.5 987.5 1012.5 0.0 0.0 0.00 0.00 
13.00 984.1 1009.3 982.3 1009.5 984.4 1009.4 0.1 -0.1 0.01 0.01 
16.00 982.1 1007.2 980.2 1007.3 982.5 1007.4 0.2 0.1 0.04 0.01 

28 

7.00 986.3 1011.5 984.3 1011.5 986.6 1011.5 0.0 0.0 0.00 0.00 
10.00 987.5 1012.8 985.8 1013.1 987.9 1012.9 0.1 -0.2 0.01 0.04 
13.00 984.9 1010.1 983.0 1010.2 985.2 1010.1 0.0 -0.1 0.00 0.01 
16.00 983.1 1008.3 981.2 1008.3 983.3 1008.2 -0.1 -0.1 0.01 0.01 

29 

7.00 987.2 1012.5 985.4 1012.6 987.5 1012.5 0.0 -0.1 0.00 0.01 
10.00 988.3 1013.6 986.3 1013.6 988.5 1013.5 -0.1 -0.1 0.01 0.01 
13.00 985.3 1010.5 983.2 1010.4 985.4 1010.4 -0.1 0.0 0.01 0.00 
16.00 983.8 1009.0 981.8 1009.0 984.1 1009.0 0.0 0.0 0.00 0.00 

30 

7.00 988.0 1013.3 986.2 1013.5 988.4 1013.4 0.1 -0.1 0.01 0.01 
10.00 989.1 1014.4 987.2 1014.5 989.3 1014.3 -0.1 -0.2 0.01 0.04 
13.00 985.8 1011.0 983.8 1011.0 986 1011.0 0.0 0.0 0.00 0.00 
16.00 983.8 1009.0 981.9 1009.1 984 1008.9 -0.1 -0.2 0.01 0.04 

         SUM 3.91 2.81 

         MSE 0.033 0.023 
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ตำรำงท่ี 9 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลเดือนธันวาคม 2565 ด้วย MSE 
ข้อมูลเดือนธันวำคม 2565 

วันที่ 
Local 
Time 

Synop AWS AWOS 
ERROR ERROR^2 

Pressure Pressure Pressure 

QFE 

QNHSYNOP 

QFE 

QNHAWS 

QFE 

 QNHAWOS AWOS AWOS 

(H:213m) 
(16.42.09) 

(H:230m) 
(16.42.07) 

(H:210m) 
(16.41.59) 

SYNOP AWS SYNOP AWS 

1 

7.00 988.4 1013.7 986.5 1013.8 988.5 1012.4 -1.3 -1.4 1.69 1.96 
10.00 989.8 1015.1 987.9 1015.2 990.0 1015.1 0.0 -0.1 0.00 0.01 
13.00 986.1 1011.3 984.2 1011.4 986.5 1011.4 0.1 0.0 0.01 0.00 
16.00 983.2 1008.4 981.4 1008.6 983.6 1008.4 0.0 -0.2 0.00 0.04 

2 

7.00 987.0 1012.3 985.3 1012.5 987.4 1012.4 0.1 -0.1 0.01 0.01 
10.00 988.3 1013.6 986.5 1013.8 988.7 1013.6 0.0 -0.2 0.00 0.04 
13.00 985.3 1010.5 983.4 1010.6 985.7 1010.7 0.2 0.1 0.04 0.01 
16.00 983.7 1008.9 981.7 1008.9 983.9 1008.8 -0.1 -0.1 0.01 0.01 

3 

7.00 987.5 1012.8 985.9 1013.2 987.8 1012.7 -0.1 -0.5 0.01 0.25 
10.00 988.7 1014.0 986.9 1014.2 989.0 1014.0 0.0 -0.2 0.00 0.04 
13.00 985.4 1010.6 983.5 1010.7 985.9 1010.9 0.3 0.2 0.09 0.04 
16.00 983.8 1009.0 981.9 1009.1 984.0 1008.9 -0.1 -0.2 0.01 0.04 

4 

7.00 987.7 1013.0 986.0 1013.3 987.9 1012.9 -0.1 -0.4 0.01 0.16 
10.00 988.9 1014.2 986.9 1014.2 989.3 1014.3 0.1 0.1 0.01 0.01 
13.00 986.1 1011.3 983.9 1011.1 986.1 1011.1 -0.2 0.0 0.04 0.00 
16.00 984.0 1009.2 982.0 1009.2 984.2 1009.0 -0.2 -0.2 0.04 0.04 

5 

7.00 988.1 1013.4 986.4 1013.7 988.4 1013.3 -0.1 -0.4 0.01 0.16 
10.00 989.5 1014.8 987.7 1015.0 989.8 1014.9 0.1 -0.1 0.01 0.01 
13.00 986.1 1011.3 984.4 1011.6 986.6 1011.6 0.3 0.0 0.09 0.00 
16.00 984.7 1009.9 982.7 1009.9 985.0 1009.8 -0.1 -0.1 0.01 0.01 

6 

7.00 987.5 1012.8 985.8 1013.1 987.8 1012.8 0.0 -0.3 0.00 0.09 
10.00 988.8 1014.1 987.1 1014.4 989.2 1014.3 0.2 -0.1 0.04 0.01 
13.00 985.3 1010.5 983.5 1010.7 985.8 1009.7 -0.8 -1.0 0.64 1.00 
16.00 983.6 1008.8 981.5 1008.7 983.8 1008.7 -0.1 0.0 0.01 0.00 

7 

7.00 987.5 1012.8 985.7 1013.0 987.7 1012.7 -0.1 -0.3 0.01 0.09 
10.00 988.9 1014.2 986.8 1014.1 989.1 1014.1 -0.1 0.0 0.01 0.00 
13.00 985.5 1010.7 983.5 1010.7 985.8 1010.8 0.1 0.1 0.01 0.01 
16.00 984.0 1009.2 982.0 1009.2 984.2 1009.1 -0.1 -0.1 0.01 0.01 

8 

7.00 987.6 1012.9 986.1 1013.4 988.1 1013.0 0.1 -0.4 0.01 0.16 
10.00 988.6 1013.9 986.9 1014.2 989.0 1014.0 0.1 -0.2 0.01 0.04 
13.00 985.8 1011.0 984.1 1011.3 986.3 1011.3 0.3 0.0 0.09 0.00 
16.00 984.3 1009.5 982.5 1009.7 984.7 1009.6 0.1 -0.1 0.01 0.01 
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9 

7.00 987.4 1012.7 985.7 1013.0 987.8 1012.7 0.0 -0.3 0.00 0.09 
10.00 988.8 1014.1 987.1 1014.4 989.3 1014.2 0.1 -0.2 0.01 0.04 
13.00 985.7 1010.9 983.9 1011.1 986.1 1011.2 0.3 0.1 0.09 0.01 
16.00 983.3 1008.5 981.4 1008.6 983.6 1008.5 0.0 -0.1 0.00 0.01 

10 

7.00 987.4 1012.7 985.6 1012.8 987.6 1012.6 -0.1 -0.2 0.01 0.04 
10.00 988.6 1013.9 986.7 1014.0 988.9 1013.9 0.0 -0.1 0.00 0.01 
13.00 985.2 1010.4 983.5 1010.7 985.6 1010.6 0.2 -0.1 0.04 0.01 
16.00 983.0 1008.2 981.1 1008.2 983.4 1008.2 0.0 0.0 0.00 0.00 

11 

7.00 987.5 1012.8 985.6 1012.8 987.7 1012.7 -0.1 -0.1 0.01 0.01 
10.00 989.0 1014.3 987.0 1014.3 989.3 1014.3 0.0 0.0 0.00 0.00 
13.00 986.1 1011.3 984.2 1011.4 986.4 1011.3 0.0 -0.1 0.00 0.01 
16.00 983.7 1008.9 981.8 1009.0 984.0 1008.9 0.0 -0.1 0.00 0.01 

12 

7.00 987.5 1012.8 985.9 1013.2 987.8 1012.8 0.0 -0.4 0.00 0.16 
10.00 989.1 1014.4 987.3 1014.6 989.5 1014.5 0.1 -0.1 0.01 0.01 
13.00 986.3 1011.5 984.4 1011.6 986.6 1011.5 0.0 -0.1 0.00 0.01 
16.00 984.3 1009.5 982.4 1009.6 984.6 1009.5 0.0 -0.1 0.00 0.01 

13 

7.00 988.5 1013.8 986.8 1014.1 988.9 1013.8 0.0 -0.3 0.00 0.09 
10.00 990.1 1015.4 988.3 1015.6 990.5 1015.5 0.1 -0.1 0.01 0.01 
13.00 987.1 1012.4 985.2 1012.4 987.5 1012.5 0.1 0.1 0.01 0.01 
16.00 985.6 1010.8 983.7 1010.9 985.9 1010.8 0.0 -0.1 0.00 0.01 

14 

7.00 990.0 1015.3 987.9 1015.2 990.1 1015.1 -0.2 -0.1 0.04 0.01 
10.00 991.3 1016.6 989.4 1016.7 991.6 1016.6 0.0 -0.1 0.00 0.01 
13.00 988.6 1013.9 986.7 1014.0 988.9 1013.9 0.0 -0.1 0.00 0.01 
16.00 987.0 1012.3 985.1 1012.3 987.3 1012.3 0.0 0.0 0.00 0.00 

15 

7.00 988.7 1014.0 986.8 1014.1 988.9 1013.9 -0.1 -0.2 0.01 0.04 
10.00 989.8 1015.1 988.0 1015.3 990.1 1015.1 0.0 -0.2 0.00 0.04 
13.00 986.1 1011.3 984.2 1011.4 986.4 1011.4 0.1 0.0 0.01 0.00 
16.00 984.1 1009.3 982.2 1009.4 984.4 1009.4 0.1 0.0 0.01 0.00 

16 

7.00 987.5 1012.8 985.8 1013.1 987.8 1012.8 0.0 -0.3 0.00 0.09 
10.00 989.3 1014.6 987.3 1014.6 989.6 1014.6 0.0 0.0 0.00 0.00 
13.00 985.5 1010.7 983.3 1010.5 985.7 1010.7 0.0 0.2 0.00 0.04 
16.00 983.1 1008.3 981.2 1008.3 983.4 1008.4 0.1 0.1 0.01 0.01 

17 

7.00 988.4 1013.7 986.7 1014.0 988.8 1013.8 0.1 -0.2 0.01 0.04 
10.00 990.4 1015.7 988.4 1015.7 990.6 1015.7 0.0 0.0 0.00 0.00 
13.00 987.6 1012.9 985.6 1012.8 987.8 1012.8 -0.1 0.0 0.01 0.00 
16.00 986.3 1011.5 984.3 1011.5 986.5 1011.4 -0.1 -0.1 0.01 0.01 

18 

7.00 990.7 1016.0 988.8 1016.1 991.9 1015.8 -0.2 -0.3 0.04 0.09 
10.00 992.3 1017.7 990.4 1017.8 992.7 1017.8 0.1 0.0 0.01 0.00 
13.00 989.5 1014.8 987.5 1014.8 989.9 1014.9 0.1 0.1 0.01 0.01 
16.00 987.6 1012.9 985.6 1012.8 987.9 1012.9 0.0 0.1 0.00 0.01 
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19 

7.00 990.4 1015.7 988.4 1015.7 990.7 1015.6 -0.1 -0.1 0.01 0.01 
10.00 991.7 1017.0 989.6 1016.9 991.9 1017.0 0.0 0.1 0.00 0.01 
13.00 988.3 1013.6 986.1 1013.4 988.5 1013.4 -0.2 0.0 0.04 0.00 
16.00 985.6 1010.8 983.5 1010.7 985.8 1010.8 0.0 0.1 0.00 0.01 

20 

7.00 988.1 1013.4 986.0 1013.3 988.3 1013.2 -0.2 -0.1 0.04 0.01 
10.00 990.0 1015.3 988.0 1015.3 990.2 1015.2 -0.1 -0.1 0.01 0.01 
13.00 986.3 1011.5 984.3 1011.5 986.4 1011.4 -0.1 -0.1 0.01 0.01 
16.00 984.0 1009.2 982.2 1009.4 984.2 1009.1 -0.1 -0.3 0.01 0.09 

21 

7.00 988.0 1013.3 986.0 1013.3 988.2 1013.1 -0.2 -0.2 0.04 0.04 
10.00 989.2 1014.5 987.5 1014.8 989.7 1014.8 0.3 0.0 0.09 0.00 
13.00 985.8 1011.0 984.2 1011.4 986.3 1011.3 0.3 -0.1 0.09 0.01 
16.00 983.5 1008.7 981.6 1008.8 983.9 1008.8 0.1 0.0 0.01 0.00 

22 

7.00 987.2 1012.5 985.3 1012.5 987.4 1012.4 -0.1 -0.1 0.01 0.01 
10.00 989.0 1014.3 987.5 1014.3 989.1 1014.1 -0.2 -0.2 0.04 0.04 
13.00 985.8 1011.0 983.9 1011.1 986.2 1011.2 0.2 0.1 0.04 0.01 
16.00 983.5 1008.7 981.5 1008.7 983.9 1008.8 0.1 0.1 0.01 0.01 

23 

7.00 987.3 1012.6 985.3 1012.5 987.5 1012.4 -0.2 -0.1 0.04 0.01 
10.00 988.8 1014.1 986.9 1014.2 989.2 1014.2 0.1 0.0 0.01 0.00 
13.00 985.8 1011.0 983.8 1011.0 985.9 1010.9 -0.1 -0.1 0.01 0.01 
16.00 983.5 1008.7 981.6 1008.8 983.8 1008.7 0.0 -0.1 0.00 0.01 

24 

7.00 988.6 1013.9 986.9 1014.2 988.9 1013.9 0.0 -0.3 0.00 0.09 
10.00 990.1 1015.4 988.3 1015.6 990.6 1015.6 0.2 0.0 0.04 0.00 
13.00 987.4 1012.7 985.4 1012.6 987.7 1012.7 0.0 0.1 0.00 0.01 
16.00 986.2 1011.4 984.1 1011.3 986.5 1011.4 0.0 0.1 0.00 0.01 

25 

7.00 990.6 1015.9 988.6 1015.9 990.7 1015.7 -0.2 -0.2 0.04 0.04 
10.00 993.1 1018.5 990.8 1018.2 993.0 1018.1 -0.4 -0.1 0.16 0.01 
13.00 990.1 1015.4 987.8 1015.1 990.0 1015.1 -0.3 0.0 0.09 0.00 
16.00 988.1 1013.4 986.1 1013.4 988.3 1013.3 -0.1 -0.1 0.01 0.01 

26 

7.00 992.0 1017.4 990.3 1017.7 992.4 1017.4 0.0 -0.3 0.00 0.09 
10.00 993.9 1019.3 992.0 1019.4 994.2 1019.4 0.1 0.0 0.01 0.00 
13.00 990.9 1016.2 988.7 1016.0 990.9 1016.3 0.1 0.3 0.01 0.09 
16.00 988.3 1013.6 986.4 1013.7 988.6 1013.6 0.0 -0.1 0.00 0.01 

27 

7.00 991.2 1016.5 990.1 1017.4 992.1 1017.1 0.6 -0.3 0.36 0.09 
10.00 993.2 1018.6 991.4 1018.8 993.6 1018.7 0.1 -0.1 0.01 0.01 
13.00 990.6 1015.9 988.7 1016.0 990.9 1016.0 0.1 0.0 0.01 0.00 
16.00 987.4 1012.7 985.5 1012.7 987.7 1012.7 0.0 0.0 0.00 0.00 

28 

7.00 991.7 1017.0 990.1 1017.4 992.1 1017.1 0.1 -0.3 0.01 0.09 
10.00 993.1 1018.5 991.1 1018.5 993.5 1018.6 0.1 0.1 0.01 0.01 
13.00 990.3 1015.6 988.4 1015.7 990.5 1015.6 0.0 -0.1 0.00 0.01 
16.00 988.2 1013.5 986.0 1013.3 988.4 1013.3 -0.2 0.0 0.04 0.00 
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29 

7.00 992.6 1018.0 990.9 1018.3 993.0 1018.1 0.1 -0.2 0.01 0.04 
10.00 993.8 1019.2 992.0 1019.4 994.2 1019.3 0.1 -0.1 0.01 0.01 
13.00 991.0 1016.3 989.0 1016.3 991.2 1016.3 0.0 0.0 0.00 0.00 
16.00 988.5 1013.8 986.7 1014.0 988.9 1013.9 0.1 -0.1 0.01 0.01 

30 

7.00 993.2 1018.6 991.6 1019.0 993.6 1018.7 0.1 -0.3 0.01 0.09 
10.00 994.6 1020.0 992.8 1020.2 995.2 1020.3 0.3 0.1 0.09 0.01 
13.00 991.6 1016.9 990.0 1017.3 992.2 1017.3 0.4 0.0 0.16 0.00 
16.00 989.2 1014.5 987.3 1014.6 989.6 1014.5 0.0 -0.1 0.00 0.01 

31 

7.00 993.3 1018.7 991.4 1018.8 993.5 1018.5 -0.2 -0.3 0.04 0.09 
10.00 994.8 1020.2 992.9 1020.3 995.2 1020.3 0.1 0.0 0.01 0.00 
13.00 991.4 1016.7 989.5 1016.8 991.7 1016.9 0.2 0.1 0.04 0.01 
16.00 989.0 1014.3 987.0 1014.3 989.3 1014.3 0.0 0.0 0.00 0.00 

         SUM 4.99 6.36 

         MSE 0.040 0.051 
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ภำคผนวก 2 
การหาค่า Z1 

 
ตัวอย่ำงที่ 1 แสดงการปรับค่า Z ที่ช่อง Z1 โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งส ารองคือ AWS ที่สถานีแม่สอด 
วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น.  
เมื่อทราบค่า  (1)  ละตจิดู ที่ reference level   =   16 41 59.10 N  
   (2)  P1 (QFE ที่ AWS)     =   981.1    hPa  
   (3)  Z1 คือ ความสูงทีใ่ช้อ้างอิงกับข้อมูล AWS =   ................ เมตร  
   (4)  Z2 (ความสูง reference level)   =   210    เมตร  
   (5)  TAWS       =   25.3    องศาเซลเซียส  
   (6)  TdAWS       =   24.0    องศาเซลเซียส  
 (7)  P2 (QFE ของ AWOS)  =   983.3  hPa  *ใช้เป็นตัวเทียบไม่ต้องกรอก 
หมายเหตุ:  ค่า Z2 (ความสูง reference level) = 210 เมตร ได้มาจาก Configuration ของเครื่อง 
  AWOS ประจ าสนามบินแม่สอด 
 จากนั้นทดลองปรับค่า Z ที่ช่อง Z1 จนได้ค่า P2 ใกล้เคียงกับ QFE ของ AWOS ตัวเทียบที่
สนามบิน จะได้ Z1 = 230 เมตร 
 

 
ภำพที่ 8 แสดงการหาค่า Z1 ของข้อมูลจากแหล่งส ารอง AWS 
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ตัวอย่ำงที่ 2 แสดงการปรับค่า Z ที่ช่อง Z1 โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งส ารองคือ บำรอมิเตอร์ ที่สถานีแม่
สอด 9 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. 
เมื่อทราบค่า  (1)  ละตจิดู ที่ reference level  =   16 41 59.10 N  
   (2)  P1 (QFE ที่ SYNOP)     =   985.9    hPa  
   (3)  Z1 คือ ความสูงทีใ่ช้อ้างอิงกับข้อมูล SYNOP =   ................ เมตร  
   (4)  Z2 (ความสูง reference level)   =   210    เมตร  
   (5)  TSYNOP       =   28.5    องศาเซลเซียส  
   (6)  TdSYNOP       =   22.6    องศาเซลเซียส  
 (7)  P2 (QFE ของ AWOS)  =   986.2  hPa  *ใช้เป็นตัวเทียบไม่ต้องกรอก 
 จากนั้นทดลองปรับค่า Z ที่ช่อง Z1 จนได้ค่า P2 ใกล้เคียงกับ QFE ของ AWOS ตัวเทียบที่
สนามบิน จะได้ Z1 = 213 เมตร 
 

 
ภำพที่ 9 แสดงการหาค่า Z1 ของข้อมูลจากแหล่งส ารอง SYNOP 
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ภำคผนวก 3 
ข้อมูล QFE จากบารอมิเตอร์ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่สอด 

 
 ในการศึกษาก าหนดใช้แหล่งข้อมูลส ารองความกดอากาศ QFE จากบารอมิเตอร์ที่ติดตั้งใน
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่สอด ซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่เดียวกันกับสนามบินแม่สอด ข้อมูลความกดอากาศ QFE 
จากบารอมิเตอร์จะมีการรายงานในข่าวการตรวจอากาศผิวพ้ืนโดยสถานีอุตุนิยมวิทยาแม่สอด 
(Synop) ซึ่งจะมีฐานข้อมูลอยู่ในระบบ METNET ในการท าการสืบค้นข้อมูลสามารถท าได้ดังนี้ 
 
ขั้นตอนที่ 1: Log in เข้าระบบ METNET เว็บไซต์ http://119.46.126.213:20080/Home/index 
ขั้นตอนที่ 2: เลือกเมนู รายงาน > ข้อมูลราย 3 ชั่วโมง > ความกดอากาศ 
   เลือก สถานี: 48375-ตาก >  
   เลือก ชนิดข้อมูล: ที่สถานี(มิลลิบาร์) > 
   เลือก เดือน/ปี: (ตามที่ต้องการ) > กดปุ่ม: แสดง 
 

 
ภำพที่ 10 แสดงการสืบค้นข้อมูล QFESYNOP จากระบบ METNET 
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ภำคผนวก 4 
ข้อมูล QFE จาก AWS แม่สอดในระบบ TMD AWS 

 
 ในการศึกษาก าหนดใช้แหล่งข้อมูลส ารองความกดอากาศ QFE จาก AWS ที่ติดตั้งในสถานี
อุตุนิยมวิทยาแม่สอด ซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่เดียวกันกับสนามบินแม่สอด ข้อมูลความกดอากาศ QFE จาก 
AWS จะมีฐานข้อมูลอยู่ในระบบ TMD AWS ซึ่งรายงานค่าแบบรายนาที สามารถน าข้อมูลค่า QFE 
จาก AWS มาใช้ค านวณในโปรแกรมได้ทันที  
 
ขั้นตอนที่ 1: เข้าเว็บไซต์ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ http://www.cmmet.tmd.go.th 
ขั้นตอนที่ 2: เลือกเมนู ระบบส่งข่าว > TMD AWS new 
 

 
ภำพที่ 11 แสดงการเข้าระบบ TMD AWS จากเว็บไซต์ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
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ขั้นตอนที่ 3: เลือกเมนู Reports > Collection Data by Time Slot 
   เลือก Region: Northern >  
   เลือก Station: 0007.Maesot Weather Observing Station >  
   เลือก Interval: (ตามที่ต้องการ) >  
   เลือก Date: (ตามที่ต้องการ) >  
   เลือก Hr, Min: (ตามที่ต้องการ) > กดปุ่ม: Select 
 

 
ภำพที่ 12 แสดงการสืบค้นข้อมูล QFEAWS จากระบบ TMD AWS 
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ภำคผนวก 5 
ข้อมูล QNHAWOS จาก Log File ในระบบ AWOS ทางวิ่ง 27 

 
 ในการน าค่า QNH จาก AWOS จะใช้ค่าเริ่มตั้งแต่เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2565 เป็น
เวลา 6 เดือน และใช้ข่าวที่เวลา 0000Z  (07.00 น.), 0300Z (10.00 น.), 0600Z (13.00 น.) และ 
0900Z (16.00 น.) ตามล าดับ มาเป็นตัวเปรียบเทียบกับค่า QNH จาก AWS และ บารอมิเตอร์ การ
ทดลองนี้ท าการทดสอบค่าในอดีตที่ผ่านมาแล้ว ดังนั้นจึงใช้ข้อมูล QNH ทางวิ่ง 27 ใน Log File จาก
ระบบ AWOS มาเป็นตัวเปรียบเทียบ เพราะเป็นทางวิ่งที่สนามบินแม่สอดใช้ส าหรับน าอากาศยานลง 
(Landing) เพียงทางวิ่งเดียวด้วยเหตุผลเรื่องสนามบินตั้งอยู่ในระยะใกล้เขตชายแดน  
 
ขั้นตอนที่ 1: เข้าระบบ AWOS  
ขั้นตอนที่ 2: เลือกเมนู Logs > Hourly 
   เลือกวันที่ต้องการข้อมูล แล้วกดปุ่ม Open 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

ภำพที่ 13 แสดงการสืบค้นข้อมูล QNHAWOS จาก Log File ในระบบ AWOS 
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ภำพที่ 14 แสดงตัวอย่างข้อมูลที่ได้จาก Log File ในระบบ AWOS 

 
 


